WNITC/NITC
Compression Load Cells

ElE  Operating instructions |
I Mode d'emploi

B=  Bedienungsanleitung =
B  Manual de instrucciones
IR  Istruzioni perl'uso LEIE
= Gebruikersinstructies Lyl

PyKOBOACTBO MO 3KCMyaTauum
odnyieg Xelplopou
Brukerinstruksjoner
Bruksanvisning

1RIFIER

Sl el

THIS MANUAL WAS WRITTEN IN THE ENGLISH LANGUAGE AND PROFESSIONALLY
TRANSLATED TO ALL OTHER LANGUAGES CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT.
PLEASE NOTE THAT STRAIGHTPOINT ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR ANY ERRORS OR
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Loadsafe Wireless Compression Load Cell WNI

Product Description: Wireless compression load cell 5t - 1000t. Compact size and
environmentally sealed to IP67 or NEMAG.

Designed for use with Crosby Straightpoint’s Handheld plus
(HHP).

Bluetooth output.

Marking:

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
Unit 9, Dakota Park,
Downley Road,
Havant,
Hampshire,
P09 2NJ, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of harmonized or applicable technical standards and, where applicable or
required, a European Union Notified Body certification.

Directives: The described product above, is in conformity with:
EU Machinery Directive 2006/42/EC;
EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED Directive);
EU RoHS 2011/65/EU

Applicable Harmonised EU Machinery Directive 2006/42/EC
Standards: EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design — Risk assessment and risk reduction.

RED Directive
EN301 489-1v2.2.3 (2019-11) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services,
Part 1: Common technical requirements;
EN301 489-3 v2.1.2 (2021-03) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services,
Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz:
EN301 489-17 v3.2.4 (2020-09) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services, Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems;
BS EN 62368-1:2020+A11:2020 Audio/video, information and communication technology equipment. Safety
requirements.
RoHS
EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.

Notified Body: Self-declared.
Quality Management: ISO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it
conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable Directives and applicable harmonised technical Standards.

EU Authorised CROSBY EUROPE Signed, on behalf of Authorised
Representative: Industriepark Zone B N"26 Representative:
B-2220 Heist-op-den-Berg e
Belgium = -‘-f_"_
E:ﬁ;}ﬁ: +32015757125 Name: Thomas Dietvorst

Position: General Manager
Date: October 20" 2021

SQS660 Issue 1Registered in England No. 4375389 - VAT Registered No. 793 2451 14

October 2021 Registered Office: Unit 9. Dakota Par k. Down ley R d. Havant. Hampshire P09 2NJ - UK



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Compression Load Cell NI

Product Description: Compression load cell 5t - 1000t. Compact size and
environmentally sealed to IP67 or NEMAG.

Requires connection to Crosby Straightpoint’s Handheld plus
(HHP) or External Amplifier range (SA-3420) that can be
configured to provide outputs such as 4-20mA, 0-10v, 0-5v for
PLC or data logger integration.

10m (30 feet) cable supplied as standard. Other lengths available

Marking:

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
Unit 9, Dakota Park,
Downley Road,
Havant,
Hampshire,
P09 2NJ, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of harmonized or applicable technical standards and, where applicable or
required, a European Union Notified Body certification.

Directives: The described product above, is in conformity with:
EU Machinery Directive 2006/42/EC;
EU EMC Directive 2014/30/EU
EU RoHS 2011/65/EU

Applicable Harmonised EU Machinery Directive 2006/42/EC
Standards: EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design — Risk assessment and risk reduction.

EMC Directive
BS EN 55011:2016+A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance
characteristics. Limits and methods of measurement;
EN 61326-1 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use, EMC requirements, Part 1,
General Requirements;
EN 61000-6-1 - Electromagnetic compatibility (EMC), Part 6.1, Generic Standards Immunity for residential,
commercial and light industrial environments.
RoHS
EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.

Notified Body: Self-declared.
Quality Management: ISO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it
conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable Directives and applicable harmonised technical Standards.

EU Authorised CROSBY EUROPE Signed, on behalf of Authorised
Representative: Industriepark Zone B N°26 Representative:
B-2220 Heist-op-den-Berg —
Belgium = e k= =
Phone: +320157571 25 -

Name: Thomas Dietvorst
Position: General Manager
Date: October 20" 2021

Email:
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Product:

DECLARATION OF CONFORMITY

Loadsafe Wireless Compression Load Cell WNI

Product Description: Wireless compression load cell 5t - 1000t. Compact size and

Marking:

Manufacturer:

environmentally sealed to IP67 or NEMAG.

Designed for use with Crosby Straightpoint’s Handheld plus
(HHP).

Bluetooth output.

Straightpoint (UK) Limited,
Unit 9, Dakota Park,
Downley Road,

Havant,

Hampshire,

PO9 2NJ, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of UK Statutory Instruments (and their amendments) and/or applicable
technical standards’; and, where applicable, or required, UK Notified Body certification.

UK Regulations:

Applicable Designated

Standards:

The described product above, is in conformity with:
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008;
The Radio Equipment Regulations 2017;

The RoHS Regulations 2012.

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design — Risk assessment and risk reduction.
The Radio Equipment Regulations 2017

EN301 489-1 v2.2.3 (2019-11) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services,
Part 1: Common technical requirements;

EN301 489-3 v2.1.2 (2021-03) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services,
Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz;
EN301 489-17 v3.2.4 (2020-09) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services,
Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems;

BS EN 62368-1:2020+A11:2020 Audio/video, information and communication technology equipment. Safety
requirements.

RoHS

EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.

UK Notified Body: Self-declared.

Quality Management: 1SO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it
conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable UK Regulations and applicable designated technical
Standards.

Technical Information

Available From:

Straightpoint (UK) Limited, S.igr?ed, on behalf of Straightpoint (UK)
Unit 9, Dakota Park, Limited:

Downley Road, =t -L —

Havant, e e i - ) .
Hampshire, Name: Thomas Dietvorst

P09 2NJ, United Kingdom Position: General Manager

Date: October 20" 2021

SQS760 Issue 1Registered in England No. 4375389 - VAT Registered No. 793 2451 14

October 2021

Registered Office: Unit 9. Dakota Par k. Down ley R d. Havant. Hampshire P09 2NJ - UK



DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Compression Load Cell NI

Product Description: Compression load cell 5t - 1000t. Compact size and

environmentally sealed to IP67 or NEMAG6.

Requires connection to Crosby Straightpoint’s Handheld plus
(HHP) or External Amplifier range (SA-3420) that can be
configured to provide outputs such as 4-20mA, 0-10v, 0-5v for

PLC or data logger integration.

10m (30 feet) cable supplied as standard. Other lengths

available.

Marking:

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
Unit 9, Dakota Park,
Downley Road,
Havant,
Hampshire,
PO9 2NJ, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of UK Statutory Instruments (and their amendments) and/or applicable

technical standards’; and, where applicable, or required, UK Notified Body certification.

Applicable Designated The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

UK Regulations: The described product above, is in conformity with:

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008;
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016;

The RoHS Regulations 2012.

Standards: EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design — Risk assessment and risk reduction.

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

BS EN 55011:2016+A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance

characteristics. Limits and methods of measurement;

EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use, EMC requirements, Part 1,

General Requirements;

EN 61000-6- EN 61000-6-1:2019 — Electromagnetic compatibility (EMC), Part 6.1, Generic Standards Immunity

for residential, commercial and light industrial environments.

The RoHS Regulations 2012

EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with

respect to the restriction of hazardous substances.

UK Notified Body: Self-declared.

Quality Management: 1SO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it
conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable UK Regulations and applicable designated technical
Standards.

SQS759 Issue 1Registered in England No. 4375389 - VAT Registered No. 793 2451 14

October 2021

Technical Straightpoint (UK) Limited,
Documentation Unit 9, Dakota Park,
Available From: Downley Road,

Havant,
Hampshire,
PO9 2NJ, United Kingdom

Registered Office: Unit 9. Dakota Par k. Down ley R d. Havant. Hampshire P09 2NJ - UK

Signed, on behalf of Straightpoint (UK) Limited:
T = B .

Name: Thomas Dietvorst
Position: General Manager
Date: October 20" 2021
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All products manufactured and sold by Straightpoint Ltd, are sold with the express understanding that the purchaser and user are
thoroughly familiar with the safe use, proper care and application of the product.

Responsibility for the safe use, proper care and application of the product rests with the user.

Failure of the product can occur due to misapplication, abuse, overloading, or improper care and maintenance.

There are numerous government and industry standards that cover products manufactured and sold by Straightpoint Ltd. This
document makes no attempt to reference all of them. We do reference standards that are most current like ASME B30.26-2010
“detachable load indicating devices.”

Ratings shown in Straightpoint Ltd literature are only applicable to new or “as new condition” products.

Rated capacities define the greatest force or load a product can carry under usual or normal environmental conditions. Shock loading
and extraordinary conditions must be taken into account when selecting products and product capacity.

Some of the products in the Straightpoint Ltd catalogues are designed for use with rigging hardware and components which could be
supplied from several different manufacturers. It is crucial that you read and understand the literature from these manufacturers, as
well as governmental standards and industry technical manuals.

The rated capacity, design factor and efficiency rating of each Straightpoint Ltd product may be affected by wear, misuse,
overloading, corrosion, deformation, intentional alteration, age and other use conditions.

The recommended proof load on all items manufactured and sold by Straightpoint Ltd is twice the working load limit (WLL), unless
otherwise shown. Proof testing is included on all Straightpoint Ltd load indicating products.

Tous les produits fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd sont vendus a la condition expresse que I'acheteur et |'utilisateur soient
parfaitement familiarisés avec |'utilisation sécuritaire, les soins appropriés et I'application du produit. La responsabilité de I'utilisation
sécuritaire, des soins appropriés et de |'application du produit incombe @ I'utilisateur. Une défaillance du produit peut étre due @ une
mauvaise utilisation, un abus, une surcharge ou & un mauvais entretien ou maintenance. Il existe de nombreuses normes
gouvernementales et industrielles qui couvrent les produits fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd. Ce document ne fait pas référence a
I'ensemble d'entre elles. Nous référons aux normes de référence qui sont les plus courantes comme ASME B30.26-2010 "appareil indiquant
une charge."

Les notes indiquées dans les documentations émises par Straightpoint Ltd sont seulement applicables aux nouveaux produits ou en tant
que nouvelle condition. Les capacités nominales définissent la force ou charge maximale que le produit peut supporter dans des conditions
d'utilisation environnementales normales. Tout risque de secousse au chargement ou toute condition d'utilisation extraordinaire doivent
étre pris en compte lors de la sélection des produits et de la capacité du produit. Certains produits des catalogues Straightpoint Ltd
catalogues sont congus pour une utilisation avec des accessoires de montage et des composants qui pourraient étre fournis par différents
fabricants. Il est essentiel que vous lisiez et compreniez la documentation de ces fabricants, ainsi que des normes gouvernementales et les
manuels techniques de |'industrie.

La capacité nominale, la conception et |'efficacité des facteurs de chaque produit fourni par Ltd Straightpoint pourraient étre affectées par
I'usure, la mauvaise utilisation, surcharge, corrosion, déformation, altération intentionnelle, I'ége et autres conditions d' utilisation. La charge
d'épreuve recommandée pour tous les articles fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd est le double de la charge maximale d'utilisation
(CMU), sauf indication contraire. La charge d'épreuve se retrouve sur tous les produits de la gamme Straightpoint Ltd.

Alle durch Straightpoint Ltd hergestellten und vertriebenen Produkte werden in dem ausdriicklichen Verstdndnis verkauft, dass
Kdufer und Nutzer vollstdndig mit der sicheren Nutzung als auch der sachgemdBen Behandlung und Anwendung des Produktes
vertraut sind. Die Verantwortung fiir die sichere Nutzung als auch die sachgemdBe Behandlung und Anwendung des Produktes liegt
bei dem Nutzer.

Als Folge von unsachgemdiBer Anwendung, Behandlung und Instandhaltung oder Uberbelastung kann Produktversagen auftreten.
Es gibt zahlreiche staatliche- und Industrienormen, die durch Straightpoint Ltd hergestellte und vertriebene Produkte betreffen. In
diesem Dokument wird nicht der Versuch unternommen, auf jede dieser Normen zu verweisen, lediglich die gdngigsten wie ASME
B30.26-2010 ,abnehmbare Gerdte zur Lastenanzeige” werden erwdhnt. In Prospekten von Straightpoint Ltd angegebene
Leistungsangaben gelten nur fiir neue oder ,,im Neuzustand befindliche” Produkte.

Die Tragfdhigkeit bestimmt die maximale Belastung eines Produktes unter normalen Umgebungsbedingungen. Bei der Auswahl der
Produkte und ihrer Belastbarkeit sind Schockbelastung und auBergewohnliche Umsténde zu beriicksichtigen.

Einige der Produkte in den Katalogen von Straightpoint Ltd sind fiir die Nutzung mit Verspannungsequipment- und elementen
entwickelt, die von mehreren verschiedenen Herstellern bereitgestellt sein konnten. Es ist duBerst wichtig, dass sie die Anleitungen
dieser Hersteller lesen und verstehen, ebenso wie die entsprechenden staatliche Normen und technischen Handbiicher.

Die Tragfdhigkeit, der Berechnungsbeiwert und der Giitegrad eines jeden Produktes von Straightpoint Ltd kénnen durch Verschleif3,
falsche  Anwendung, Uberbelustung, Korrosion, Verformung, —absichtliche Umdnderung, Lebensdauer und andere
Anwendungsumstdnde beeinflusst werden.

Die empfohlene Priiflast fiir alle von Straightpoint Ltd hergestellten und vertriebenen Posten entspricht dem Doppelten der
zuldssigen Tragfahigkeit, sofern nicht anders ausgewiesen. Bei allen Lastenanzeige-Produkten von Straightpoint Ltd sind Priiftests
inbegriffen.
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Todos los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd se venden sabiendo explicitamente que el comprador y el usuario son
plenamente conocedores de utilizar el producto de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El usuario es responsable de utilizarlo de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El mal funcionamiento del producto puede deberse a un uso indebido, abuso, sobrecarga, o cuidado y mantenimiento inadecuados.
Hay maltiples estandares gubernamentales e industriales que incluyen los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd. En este
documento no se pretende citar todos ellos. Si citamos estandares muy actuales como el ASME B30.26-2010 “dispositivos indicadores
de carga desmontables.”

Las valoraciones que aparecen en las publicaciones de Straightpoint Ltd solo se aplican a productos nuevos o “como nuevos”.

Las capacidades valoradas definen la fuerza mayor o la carga que un producto puede soportar en condiciones ambientales normales.
Se deben tener en cuenta las cargas de choque y las condiciones extraordinarias al seleccionar los productos y la capacidad de los
mismos.

Algunos de los productos de los catdlogos de Straightpoint Ltd estan disefiados para su uso con hardware adicional y componentes
que pueden facilitar distintos fabricantes. Es fundamental que lea y entienda las publicaciones de estos fabricantes, asi como los
estandares gubernamentales y los manuales técnicos de la industria.

La capacidad valorada, el disefio y el indice de eficiencia de los productos de Straightpoint Ltd puede verse afectado por el desgaste,
un uso indebido, una sobrecarga, la corrosion, una deformacion, una alteracion intencioada, la edad y otras condiciones de uso.

La carga de prueba recomendada en todos los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd es dos veces el limite de carga de
trabajo (WLL, segln sus siglas en inglés) a menos que se indique lo contrario. Los ensayos estan incluidos en todos los productos
indicadores de carga de Straightpoint Ltd.

Tutti i prodotti fabbricati e venduti da Straightpoint Ltd, sono venduti con la condizione espressa che |'acquirente e I'utilizzatore abbiano
molta familiarita con |'uso sicuro, la cura e I'applicazione del prodotto.

La responsabilita per I'uso sicuro, la cura e I'applicazione del prodotto spetta all'utente.

Problemi al prodotto possono verificarsi a causa di cattiva applicazione, abuso, sovraccarico, 0 mancanza di cura e manutenzione.
Numerose sono le norme governative e di settore che coprono i prodotti fabbricati e venduti da Straightpoint Ltd. Il presente documento
non fa riferimento a tutte le suddette; facciamo riferimento a standard pit attuali come ASME B30.26-2010 "dispositivi che indicano
carico removibile."

Valutazioni riportate relative a Straightpoint Ltd sono solo applicabili ai prodotti nuovi o in condizioni “come nuovi”.

Le capacita riportate definiscono la forza o il carico pit grande che un prodotto pué trasportare in condizioni ambientali normali o solite.
Condizioni straordinarie di carico devono essere prese in considerazione nel selezionare prodotti e capacita del prodotto.

Alcuni dei prodotti nei cataloghi Straightpoint Ltd sono progettati per I'uso per mezzo di accessori e componenti che potrebbero essere
forniti da diversi produttori diversi. E fondamentale leggere e comprendere la documentazione di questi produttori, cosi come le norme
governative ed i manuali tecnici del settore.

La valutazione della capacita nominale, fattore di sicurezza e di efficienza di ogni prodotto Straightpoint Ltd puo essere influenzata da
usura, uso improprio, sovraccarico, corrosione, deformazione, modifiche intenzionali, et e altre condizioni di utilizzo. Il carico di prova
consigliato su tutti gli articoli prodotti e venduti da Straightpoint Ltd & il doppio del limite di carico di lavoro (WLL), se non diversamente
indicato. Il test di prova & incluso su tutti i prodotti Straightpoint Ltd che indicano carico.

Alle producten die door Straightpoint Ltd zijn geproduceerd en verkocht, worden met het uitdrukkelijke begrip verkocht dat de koper
en gebruiker zeer vertrouwd zijn met veilig gebruik, goede zorg en toepassing van het product. De verantwoordelijkheid voor veilig
gebruik, goede zorg en toepassing van het product ligt bij de gebruiker.

Defecten van het product kunnen worden veroorzaakt door een verkeerde toepassing, misbruik, overbelasting of onjuiste zorg en
onderhoud van het product.

Er zijn verschillende maatstaven van overheidswege en uit de industrie die betrekking hebben op producten geproduceerd en verkocht
door Straightpoint Ltd. Dit document bevat geen verwijzing naar al deze maatstaven. We verwijzen naar maatstaven die het meest
van toepassing zijn, zoals de ASME B30.26-2010 “afneembare belasting aanwijsapparatuur”. Kwalificaties als aangegeven in
naslagwerken van Straightpoint Ltd of Straightpoint Inc. zijn slechts van toepassing op nieuwe producten of producten die “zo goed
als nieuw” zijn.

Nominale capaciteiten bepalen de grootste kracht of lasten die dit product kan dragen onder gebruikelijke of normale
omgevingsomstandigheden. U dient tijdens het selecteren van producten en productcapaciteit rekening te houden met
schokbelasting en buitengewone omstandigheden.

Enkele producten uit de catalogi van Straightpoint Ltd zijn ontworpen voor gebruik met tuigageapparatuur en — onderdelen, welke
door verschillende producenten geleverd kunnen worden. Het is van cruciaal belang om de naslagwerken van deze producenten goed
door te lezen en te begrijpen, evenals alle maatstaven van overheidswege en technische handleidingen uit de industrie.

De nominale capaciteit, ontwerpfactor en efficiéntie van elk product van Straightpoint Ltd kan worden beinvioed door slijtage,
misbruik, overbelasting, corrosie, misvorming, bewuste aanpassing, levensduur en andere gebruiksomstandigheden.

De aanbevolen proeflast voor alle artikelen geproduceerd en verkocht door Straightpoint Ltd is tweemaal de drempelwaarde voor de
werklast (WLL), tenzij anderszins aangegeven. De proeflast is inbegrepen bij alle lastweegtoestellen van Straightpoint Ltd.



Bca npopyKuma komnanwin Straightpoint Ltd npogaeTca ¢ yueTom Toro, YTo NOKyrnaTesb 1 Mosb30BaTeslb XOPOLLO 3HAKOMb! C MpaBynamM1
6e30rnacHoON SKCMTyaTaLm 1 MpaBUbHOTO yxofja. OTBETCTBEHHOCTb 3a Ge30macHylo SKCTUyaTalyiio U Hafyiealyuin yxon 3a
NPYOGPETEHHbIMV U3AENMAMI BO3/IAraeTCA Ha Nosb3oBaTens.

MonomKa W3fen A MOXeT MPOM3ONTU BCEACTBME ero HempaBWIbHON KCTTyaTaLy, MeperpyskM WM HempaBuibHOrO yxopa 1
06CNyKVBaHIIA.

MpopyKkuyA Komnanmi Straightpoint Ltd n3rotoBneHa B COOTBETCTBIM C MHOXECTBOM rOCYAAPCTBEHHBIX 1 MPOMBbILLIEHHbIX CTaHAAPTOB. B
HaCToALEM JOKYMEHTE VIMEOTCA CCbUTKYI TOTbKO Ha HEKOTopble (Harboree akTyarbHble) 113 Hix, Hanpumep: ASME B30.26-2010 «cbemHble
YCTPOICTBA /1A B3BELUNBAHUAY.

XapaKTepycTviku, puBefeHHble B AOKYMEHTaLWiv KomnaHui Straightpoint Ltd, nprumeHnMbI TONBKO K HOBBIM U3AENMAM UV N3AEVAM, MO
COCTOAHMIO COMOCTaBMbIM C HOBBIMUL.

HoMuHanbHas rpy30mobeMHOCTb NpefiCTaBnseT coboi HaMbONbLLYIO CUITY K Harpy3Ky, KOTOPYIO MOXET BblAepaTb U3Aenue B 0ObIYHbIX
WM HopManbHbIX YcnoBusX. Mpn BbIbope M3aennin 1 nx NPOV3BOAVTENBHOCTV CEMyeT YUNTbIBaTb BO3MOXHbIE YapHble Harpysku 1
YpesBblyaiiHble yCIoBYA.

HeKoTopbie 113 n3pennin B Katanorax Komnanuid Straightpoint Ltd npeHasHaueHb! 4iA UCMONb30BaHWA Ha TaKENaXXHOM 060pyAOBaHN 1
37IeMeHTax, KOTOpble MOTYT NOCTaB/IATLCA Pa3MUHbIMA NPOM3BOATENAMM. OteHb BaXKHO NPOUMTaTb 1 MOHATL CofleprkaHue AOKYMEHTaLmn
KTaKoMy 060py/I0BaHMIO, a TakxKe roCy/japCTBEHHbIX CTaHAAPTOB U TEXHUUECKUX PYKOBOACTB 1A MPOMbILLNIEHHOTO 060PyA0BaHNA.

Ha HoMVHambHyI0 rpy30MOAbEMHOCTb, PACHETHbIN KOIGPULIMEHT 1 NoKazaTesb SIGPEKTUBHOCTN KakAOoro N3AeNnA KoMmnaHuii Straightpoint
Ltd. MOXeT BO30eICTBOBATL U3HOC, HENPaBIIbHOE UCTOSb30BaHIE, Neperpy3Ky, Kopposvis, AedopmaLivis, NpejHaMmepeHHas MOAdUKaLWS,
CTapeHue v ipyrve yCioByA SKCTUTyaTaLyn.

PeKomeHplyemas AOMYCTUMasA Harpyska Ha BCe M3AeNuA KomraHui Straightpoint Ltd B ABa pasa npeBbilLaeT NpeaenbHO [OMyCTVMYIO
Harpy3ky (MAH), ecn He yKasaHo vHoe. Bce uspenusa Straightpoint Ltd 4na B3selunBaHma NpoLIIv KOHTPOMbHbIE UCMbiTaHuA.

=

‘O Ta MPOoidvTa TMou KataokeudlovTal Kat TwhouvTal amo Tig Straightpoint Ltd, mwhovvTal pe T pntr em@UAagn 6Tt 0 ayopaoTrg Kat
0 XPoTNG gival MANPWG eEOIKEIWHEVOL E TNV AGPAAT) XPrON, TNV KATAAMNAN @EOVTISa Kat TV EQAPHOYH TOU TIPOIOVTOG.

H guBovn yia tv acpalr xprion, Tnv KatdAAnAn @povTida Kat Ty EQappoyr Tou TPOIGVTOG EMBAPUVEL TO XPHOTN.

Amotuxia Tou TIPOIOVTOG UMOPEi va OQEINETal OTNV KAKN) EQAPHOYH, KAKOTIOINON, UMEPPOPTWON 1) akaTdAANAN @povtida Kat
ouvtipnon.

Ymdpxouv TOMNG KUBEPVNTIKA Kal BIOHNXAVIKA TTPATUTTA TIOU KAAUTTTOLV Ta TIPOIOVTA TIOU KATaoKeuadovTal Kat wAovvTat and Tig
Straightpoint Ltd. To mapdv éyypago Sev kavel Kapia mpoomdBela va ta avagépel Oha. lvetal avagopd ota mAéov mpdopata
TPOTUTIA, 6TIWE To ASME B30.26-2010 "0UCKEUEG EVOEIENE AMTOOTIWHEVOU (pOopTiou.

BaBpoloyieg mou mapouaialovtatl ot BiBhoypagia twv Straightpoint Ltd, woxtouv pdvo yia véa mpoidvta 1) mpoidvia «cav
Kawouplaw. Ol OVOPACTIKEG IKavOTNTEG kaBopilouv Tn peyahUTEPN SUVOUN 1) POPTIO TIOU UIOPEL VA PETAPEPEL éval TIPOIOV UTTO
OUVABEIG 1} KAVOVIKEG TTEPIBANOVTIKEG GUVONKEG. MpéTel va AapBdvovTal uidyn TEPUTTWOELG UTTEPBONKOU (POPTIOU KAl EEAPETIKWV
GUVONK®V KATA TNV EMAOYHA TIPOIOVTWY KAl XWPNTIKOTNTAG TIPOIGVTWV.

Opiopéva amd ta mpoidvta oToug Katahdyoug Twv Straightpoint Ltd eival oxedilaopéva yia xprion pe e€omliopd e€dptiong Kat
GUOTATIKA TTOU UITOPEL va TIPOG@PEPOVTAL amd S1apopous GANOUG KATAOKEVAOTEG. Eivat onpavtikd va SIaBACETE Katl KATAVONOETE TN
BiBAoypaepic TTOL TIPOCPEPOLV AUTOI Ol KATACKEUAOTEG, KABWG Kall T KUBEPVNTIKA TTPOTUTTA KAl BIOHNXAVIKA TEXVIKA EyXEIPIOIa.

H OVOHQOTIKY XWPENTIKOTNTA, O OUVTEAECTHAG OXESIOOHOU Kal N OVOHAOTIKA TIMF QMOTEAECHOTIKOTNTAG KAOE TPOIGVTWV Twv
Straightpoint Ltd pmopei va emnpeacTtolv amé mapdyovteg 6mws gBopd, Kakr Xpron, umepeopTwan, SIaBPwon, Mapapdpewan,
£0KEPPEVN aMNoiwon, NAIKia Kot AAEG OUVONKES XPHoNG.

To ouvioTWEVO YopTio amdSeIENG yia OAa Ta oTolxgia Tou KataokevaovTal kat mwholvTal and Tig Straightpoint Ltd ivat Simaoto
Tou opiou popriou epyaaiag (WLL), ektdc av opiletat StapopeTikd. Amotehéopata SOKIAcTIKoU ENéyxou mephapBavovTal oe Oha Ta
TipoidvTa évdegng gopTtiou Twv Straightpoint Ltd.

Alle produkter produsert og solgt av Straightpoint Ltd, er solgt med den uttrykkelige forstaelsen at kjeperen og brukeren er godt kjent
med trygg bruk, riktig behandling og bruk av produktet.

Ansvaret for trygg bruk, riktig behandling og bruk av produktet hviler pa brukeren.

Produktsvikt kan oppstd pa grunn av misbruk, feilaktig bruk, overbelastning, eller feilaktig behandling og vedlikehold.

Det finnes flertallige statlige og industristandarder som dekker produkter produsert og solgt av Straightpoint Ltd. Dette dokumentet
har ikke som hensikt & henvise til dem alle. Vi henviser til standarder som er mest oppdaterte slik som ASME B30.26-2010 “avtakbar
last indiserende utstyr.”

Klassifiseringer vist i Straightpoint Ltd litteratur gjelder kun nye eller produkter i “som ny tilstand”.

Klassifiserte kapasiteter definerer det starste trykket eller belastningen et produkt kan bzere under vanlige eller normale miljgmessige
betingelser. Slagbelastning eller ekstraordinaere betingelser ma tas i betraktning ved valg av produkter og produktkapasitet.

Noen av produktene i Straightpoint Ltd katalogene er designet for bruk med rigging hardware og komponenter som kan leveres fra
flere forskjellige produsenter. Det er viktig at du leser og forstar litteraturen fra disse produsentene, sa vel som statlige standarder og
industritekniske handbeker.

Den klassifiserte kapasiteten, designfaktoren og effektivitetsgraden av hvert Straightpoint Ltd produkt kan vaere pavirket av slitasje,
misbruk, overbelastning, korrosjon, deformering, tilsiktet alterasjon, alder og andre bruksbetingelser.

Den anbefalte provebelastningen pa alle elementene produsert og solgt av Straightpoint Ltd, er to ganger arbeidsbelastningsgrensen
(WLL) (ABG), om ikke annet er vist. Prevebelastning er inkludert pa alle Straightpoint Ltd lastindiserende produkter.
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Alla produkter som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd sdljs med uttryckliga hanvisningar om att képaren och anvandaren har god
kdnnedom om sdker anvdndning, skotsel och tillimpningen av produkten. For scker anvéndning, skotsel och tillampningen av
produkten ansvarar anvandaren.

Felaktig anvdndning, missbruk, Gverbelastning eller felaktig sk6tsel och underhall kan leda till att produkten forddrvas.

Det finns manga statliga standarder och branschstandarder som omfattar produkterna som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd .
Detta dokument forsoker inte referera till dem alla. Vi refererar till den Iampligaste standarden ASME B30.26-2010 for “l6stagbara och
belastningsindikerande enheter”. Varden som anges i litteratur fran Straightpoint Ltd gdller endast nya produkter eller produkter i
“nyskick”.

Den nominella kapaciteten definierar den storsta kraften eller lasten en produkt kan bdra under vanliga och normala
miljéforhallanden. Chockbelastning och exceptionella férhallanden maste beaktas vid val av produkter och produktkapacitet.

Nagra av produkterna som visas i katalogerna fran Straightpoint Ltd dr utformade for anvdndning med rigghdrdvara och
kompontenter som kan levereras fran flera olika tillverkare. Det dr viktigt att du laser och forstar litteraturen fran dessa tillverkare samt
statliga standarder och industritekniska handbocker.

Den nominella kapaciteten, utformningsfaktorn och verkningsgraden for varje produkt fran Straightpoint Ltd kan paverkas av slitage,
missbruk, Overbelastning, korrosion, deformation, avsiktlig fordndring, alder och annan anvdndning. Den rekommenderade
provbelastningen pa alla enheter som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd dr dubbelt sa stor som den maximala arbetslasten, om
inte annat anges. Provtestning gors pa alla belastningsindikerade produkter fran Straightpoint Ltd.
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Before using the loadcell the 4 x AA batteries supplied should be fitted.

To fit the batteries remove the single sarew retaining the side cover plate as shown below.
Fit the batteries and then replace the cover plate.

Pay attention that the batteries are fitted correctly as shown on the label.

Avant d’utiliser la cellule de charge, il est nécessaire d’installer les piles 4xAA fournies.
Pour installer les piles, retirez la vis retenant la plaque latérale comme indiqué ci-dessous.
Installez les piles, puis replacez la plaque latérale.

Veillez a ce que les piles soient installées correctement comme indiqué sur I'étiquette.

Bevor Sie die Kraftmesszelle nutzen, sind die mitgelieferten 4 x AA-Batterien einzulegen. Entfernen Sie wie unten
gezeigt die einzelne Schraube, die die seitliche Abdeckplatte fixiert, um die Batterien einzulegen.

Legen Sie die Batterien ein und bringen Sie die Abdeckplatte wieder an.

Achten Sie darauf, dass die Batterien wie auf dem Hinweisschild gezeigt korrekt eingelegt sind.

Antes de utilizar la celda de carga asegtrese de introducir las 4 pilas AA incluidas.

Para colocar las baterias, retire el tornillo que sujeta la placa lateral segiin se muestra a continuacion.
Introduzca las pilas y a continuacion ponga de nuevo la placa.

Asegtirese de que introduce las pilas correctamente, tal y como aparece en la etiqueta.

Prima di utilizzare la cella di carico & opportuno inserire le 4 batterie AA fornite.

Per installare le batterie rimuovere 'unica vite che chiude il coperchio laterale come mostrato qui sotto.
Installare le batterie e poi richiudere il coperchio.

Si prega di prestare attenzione ad un’installazione corretta delle batterie come mostrato sulla linguetta.

Vooraleer u de laadcel gebruikt, dient u 4 x AA batterijen te plaatsen. Verwijder de schroef van het afdekplaatje
aan de zijkant om de batterijen te plaatsen (zie onderstaande afbeelding). Plaats de batterijen en plaats
vervolgens het batterijklepje terug.

Let op dat de batterijen juist zijn geplaatst, zoals op het etiket getoond.

I'Iepe,q MCNoNb3oBaHMEM iaT4MKa BCTaBbTe B HEro 4 6aTape|/| ™na «AA», BXoAALMe B KOMMNEKT.
Y106bI YCTaHOBUTb 6aTapeV|, BbIKPYTUTE BUHT U CHAMUTE GOKOBYIO KPbILLKY, KaK MOKa3aHO HUXe.
BcraBbTe Gatapen 1 YCTaHOBWTE KPbILIKY Ha MeCTo.

CobniopaiiTe NoRAPHOCTL 6aTapeii, NoKa3aHHylo Ha TabnuuKe.

PV XPNOIUOTIOIOETE TO SUVAUOUETPO TTPETEL VO TOMTOBETHOETE TIG 4 prmatapieg AA Tou mapéxovTal.

Ta va TomoBEeTHOETE TIG PMaTapieg apatp£ote Tn Bida mou cuyKpaTtei TNV MAGKA TOU TTAEUPIKOU KAAUHHATOG OTTwG
@aivetal TapakATw. TOMOBETHOTE TIG UMATAPIEG KAl OTN CUVEXEIA AVTIKATACTAOTE TO KAAUUpA.

Mpooé€te yia v 0pOr) TOMOBETNON TWV HIATAPIWV OTIWE QAIVETAL OTNV ETIKETA.

For du bruker lastecellen ma de 4 AA-batteriene som medfelger installeres. For & passe batteriene, fjern den ene
skruen samtidig med @ beholde sidedekselet som vist nedenfor. Sett inn batteriene og sett pa plass dekselplaten.
Vaer oppmerksom pa at batteriene er satt korrekt pa plass som vist pa etiketten.

Innan man anvander lastcellen bor de medféljande 4 x AA-batterierna monteras.

Avlagsna skruven pa sidotéckplattan enligt illustrationen nedan for att sétta in batterierna.
Satt i batterierna och satt sedan tillbaka tackplattan.

Se till att batterierna &r korrekt monterade enligt vad som visas pa markningen.
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Direction of radio signal

S

When positioning the WNITC it is important to ensure that the loadcell is positioned correctly in relationship
to where the receiving device is located. Note the direction of wireless signal on diagram above.

Lorsque vous positionnez le WNITC, il est important de vérifier que la cellule de charge soit installée correctement
par rapport au dispositif de réception. Notez la direction du signal sans fil sur le schéma ci-dessus.

Es ist wichtig, bei der Positionierung des WNITC dafiir zu sorgen, dass die Kraftmesszelle in Bezug auf den
Standort des empfangenden Gerdts korrekt positioniert ist. Beachten Sie in obigem Schaubild die Richtung
des Funksignals.

Al colocar el WNITC debe asegurarse de que la celda de carga esté colocada correctamente en relacién con
el lugar en el que se encuentra el dispositivo de recepcion. Tenga en cuenta la direccion de la sefial inalambrica
que aparece en el diagrama anterior.

Nel posizionare la WNITC & importante assicurarsi che la cella di carico sia posizionata correttamente in relazione
a dove si trova il dispositivo di ricezione. Da notare la direzione del segnale wireless sul diagramma qui sopra.

Wanneer u de WNITC plaatst, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de laadcel juist is gepositioneerd
overeenkomstig met waar het ontvangende apparaat zich bevindt. Houd rekening met de richting van het
draadloze signaal, zoals weergegeven op de bovenstaande tekening.

Mpw yctaHoBke aaTunka WNITC BaxHO obecneunTb ero npaBuibHOE NONOXeHVe OTHOCUTENbHO NPUEMHOTO
yCTpOIiCTBa. Ha pucyHKe Bbilue NoKa3aHo Harnpas/ieHyie paguocnrHana.

Katd tv tomoBétnon tou WNITC givat anpavtikéd va e§ao@alilete 6Tt To SUVAPOUETPO gival owoTd TomoBeTnpévo
o€ Oxéon UE TNV TomoBeaia TNG CUOKELNS AYNG.
Agite TV KaTELBUVON TOU ACUPHATOU GHATOC OTO TTAPATTAVW SIdyPaAUA.

Nar du posisjonerer WNITC er det viktig @ sikre at lastecellen er plassert korrekt i forhold til hvor mottakerenheten
befinner seg. Merk deg retningen til det tradlese signalet i diagrammet ovenfor.

Vi positionering av WNITC dr det viktigt att sakerstdlla att lastcellen ar positionerad korrekt i relation till
mottagningsenhetens placering. Observera riktningen for den tradlosa signalen i diagrammet ovan.
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Connect the loadcell using the cable supplied to the instrumentation that is calibrated to the loadcell.
If using the Straightpoint Handheld Plus, the full operating instructions for this is detailed in manual SU3343.

Connectez la cellule de charge, en utilisant le cable fourni, vers I'instrumentation qui est calibrée vers la cellule
de charge. Si vous utilisez un Straightpoint Handheld Plus, son guide d’utilisation complet est détaillé dans
le manuel SU3343.

Verbinden Sie die Kraftmesszelle mithilfe des mitgelieferten Kabels mit der Messausriistung, die mit der
Kraftmesszelle abgestimmt ist. Die vollstdndige Bedienungsanleitung fir das Straightpoint Handheld Plus
findet sich in Handbuch SU3343.

Conecte la celda de carga utilizando el cable que se facilita con los instrumentos, que se calibra para la celda
de carga. Si utiliza Straightpoint Handheld Plus, recuerde que sus instrucciones de uso completas se encuentran
en el manual SU3343.

Connettere la cella di carico, utilizzando il cavo fornito, allo strumento che é calibrato alla cella di carico.
Se si usa Straightpoint Handheld Plus, le istruzioni operative complete per questo sono descritte in dettaglio
nel manuale SU3343.

Verbind de laadcel met de kabel die is meegeleverd met de instrumenten, welke voor de laadcel is gekalibreerd.
Indien u de Straightpoint Handheld Plus gebruikt, bevinden de volledige gebruikersinstructies zich in
handleiding SU3343.

C NOMOLULbIO UMEIOLErocs B KOMNNeKTe Kabena noaKn4yunTe AaTYnK K KOHTPOSIbHO-U3MEPUTENbHbIM
npubopam, HaCTPOEHHbIM Ha paboTy ¢ HUM. Eciin Bbl ncnonb3yeTte nepeHocHoi gucnneit Handheld Plus
KomnaHuu Straightpoint, Bce MHCTPYKLMYM Nonb3oBaTens HaxoAAaTca B pykoBoacTee SU3343.

STuvSEoTE TO SUVAPOUETPO LE TO OPYavo TIoU £l BaBpovopnBEi yia To SUVANOUETPO, XPNOIHOTOIWVTAG TO
KaAwdio o mapéxetal. Eav xpnopomoteite o Straightpoint Handheld Plus, ot mAfjpeig o8nyieg
A€LToUpYiag TOL TTEPIYPAPOVTAL AETTTOPEPWG OTO £yXEIPiSlo SU3343.

Koble lastecellen til instrumentet ved a bruke kabelen som medfalger og er kalibrert i henhold til lastecellen.
Hvis du bruker Straightpoint Handheld Plus, finner du de komplette driftsinstruksjonene detaljert i manual SU3343.

Anslut lastcellen med hjdlp av den medfdljande kabeln till instrumenten som dr kalibrerade for lastcellen.
Vid anvdandning av Straightpoint Handheld Plus, aterfinns fullstdndiga driftsanvisningar i manual SU3343.
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Place the loadcell on a base plate or surface that is sufficiently strong enough to withstand the load that will be applied. %
This mounting surface should be flat, smooth and level.
The top of the loadcell is domed - packing plates or a loadcap may be required to protect the item being loaded onto the loadcell.

Placer la cellule de charge sur une plaque d’assise ou une surface suffisamment solide pour résister a la charge I]
qui va étre appliquée. Cette surface de montage doit étre a plat, réguliére et de niveau.

Le dessus de la cellule de charge est en forme de déme — des plaques de garnissage ou un bouchon de chargement peuvent
étre nécessaire pour protéger le chargement de la piéce sur la cellule de charge.

Platzieren Sie die Kraftmesszelle auf einer Auflageplatte oder Fldche, die ausreichend stabil ist, um die Last, E
die angebracht werden wird, auszuhalten. Diese Auflagefldche sollte eben und horizontal sein.

Die Oberseite der Kraftmesszelle ist gewolbt - es konnen Verpackungsplatten oder eine Lastenabdeckung fiir den Schutz des
Gegenstands, der auf die Kraftmesszelle aufgeladen wird, erforderlich sein.

Coloque la celda de carga en la placa base o en una superficie que sea suficientemente sélida para soportar E
la carga que se aplicard. La superficie de montaje debe ser plana, blanda y equilibrada.

La parte superior de la celda de carga tiene forma de ciipula. Puede que necesite placas de embalaje o una carga méxima para
proteger el articulo que se carga en la celda de carga.

Sistemare la cella di carico su una piastra o superficie che sia sufficientemente forte da resistere al carico che sara I]
applicato. Tale superficie di montaggio dovra essere piatta, liscia e livellata.
La parte superiore della cella di carico é fatta a volta: piastre di imballaggio oppure una protezione della cella possono essere
necessarie per proteggere I'articolo che si sta caricando sulla cella di carico.

Plaats de laadcel op een basisplaat of oppervlak dat voldoende sterk is om de lading te weerstaan die zal worden =
toegepast. Dit montageoppervlak dient viak, glad en waterpas te zijn.

De bovenkant van de laadcel is bol - pakkingplaten of een max. draagvermogen kunnen nodig zijn om te voorkomen dat het
artikel op de laadcel wordt geladen.

lMomecTiTe IaTUMK Ha OCHOBaHME VN MOBEPXHOCTb, JOCTAaTOUHO NPOUHYIO, YTOGbI BbiepAaTb NPUMEHAEMYIO Harpy3Ky. i
MoBepXHOCTb AOMKHA GbITb NOCKON, FNaAKO N HUBENMPOBAHHO.

BepxHsAA NOBEPXHOCTb f4aTurka UMEET Bbinykyto dopmy. [INA 3aLmnThl B3BELLMBAEMOTO 06beKTa MOryT NOHAZ0bMTLCA NPOKNaAKY
v nnatdopma.

TomoBeTroTe TO SUVANOUETPO OE pia oTabepr| BAoN 1| EMPAVELA TIOU Eival APKETA IOXUPT WOTE VA AVTEKEL TO :l:
@opTio TTou Ba TIPETEL va EQAPHOCTEL. AUTH N EM@AVELN TOTTOBETNONG TIPETTEL va ival 1oOTIESN, Agia Kat eminedn.
To Mavw HEPOG TOU SUVAHOHETPOU EXeL OXHa BOAOU — MOAVKE VA XPEIACTOUV TAAKEG CUOKELATIAG 1 KAAUHMA TOU (pOPTIOU Yia
TNV TPOCTAGIA TOU AVTIKEIHEVOU TIOU POPTWVETAL OTO SUVAUOHETPO.

Plasser lastecellen pa en baseplate eller overflate som er tilstrekkelig sterk nok til a tale lastes som skal paferes. [
Denne monteringsoverflaten ber veere flat, jevn og i vater. 1
Toppen av lastecellen er i kuppelstil - pakkeplater eller lastevern kan veaere nedvendig for & beskytte gjenstanden som lastes opp
pa lastecellen.

Placera lastcellen pa en basplatta eller yta som dr tillréckligt stark for att kunna hantera belastningen. -I
Denna monteringsyta bor vara plan, jamn och nivautjamnad.

Lastcellens ovansida dr vdlvd — packningsplattor eller en belastningskapa kan krdvas for att skydda féremalet som placeras pa
lastcellen.
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These devices are sealed to IP67/NEMAG standards. %
The effects of solvent on the device can not be guaranteed, and should therefore be avoided.

Avoid use within 20-30 minutes of rapid changes in temperature, for example moving the device from a cold vehicle into a warm room.
The change in temperature can affect the accuracy of the device. The operating temperature is -10 to +50° Cor 14 to 122° F.

Should the display show "OVERLOAD" remove the load immediately as this indicates an overload situation.
Check that the load applied is within the working load limit of the device. If it continues to display overload, contact your supplier.

Bien que ces appareils soient scellés aux normes IP65/NEMAZX, ils ne doivent pas étre immergés dans I'eau. I]
Les effets de solvant sur |'appareil ne peuvent pas étre garantis, et doivent donc étre évités.

Evitez d'opérer sous 20-30 minutes de brusques changements de température, par exemple de déplacer I'appareil & partir d'un véhicule froid
dans une piéce chaude. Le changement de température peut affecter la précision de I'appareil. La température de fonctionnement est de -10
a+50°Coude14a122°F.

Sil'écran affiche « OVERLOAD », retirezimmédiatement la charge, car cela indique une situation de surcharge.
Vérifier que la charge appliquée est dans lalimite du dispositif de charge de travail. Si elle continue & afficher une surcharge, contactez votre fournisseur.

Obwohl diese Gerédte nach IP65/NEMA4X-Normen abgedichtet werden, sollten sie nicht in Wasser getaucht werden. -
Es besteht keine Garantie fir Losemittel-Auswirkungen an dem jeweiligen Gerdt, daher sollten diese vermieden werden.

Vermeiden Sie die Nutzung innerhalb eines Zeitraumes von 20-30 Minuten, nachdem das Gerdt deutliche Temperaturwechsel
durchlaufen hat, etwa wenn es von einem kalten Auto in einen warmen Raum gebracht worden ist. Der Temperaturwechsel kann die
Genauigkeit des Gerdtes beeinflussen. Die Nutzungstemperatur betrégt -10 bis +50° C oder 14 bis 122° F.

Sollte auf der Anzeige ,OVERLOAD" zu lesen sein, entfernen Sie umgehend die Last, da eine Uberbelastungssituation signalisiert wird.
Uberpriifen Sie, dass die Belastung innerhalb der Tragfahigkeit des Gerdtes. Wenn es um eine Uberlastung anzuzeigen weiter, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Aunque estos dispositivos siguen los estandares IP65/NEMA4X, no deben sumergirse en agua. Las consecuencias de una EI
inmersion no pueden garantizarse y se debe, por tanto, evitar.

Evite su uso en 20-30 minutos en cambios rapido de temperatura, por ejemplo al pasar el dispositivo de un vehiculo frio a una habitacion
caliente. El cambio de temperatura puede afectar a la precision del dispositivo. La temperatura de funcionamiento es de -10 a +50° Co
de14a122°F.

Si aparece en la pantalla "OVERLOAD", retire la carga inmediatamente ya que hay una sobrecarga.
Compruebe que la carga aplicada estd dentro del limite de carga de trabajo del dispositivo. Si se sigue mostrando la sobrecarga, pongase en contacto con su
proveedor.

Anche se i presenti dispositivi sono sigillati conformemente agli standard IP65/NEMA4X, non dovrebbero essere immersi I]
nell’acqua. Gli effetti del solvente sul dispositivo non possono essere garantiti e quindi dovrebbe essere evitato.

Evitare |'uso entro 20-30 minuti di cambiamenti rapidi di temperatura, per esempio quando si muove il dispositivo da un veicolo freddo
in una stanza calda. La variazione della temperatura puo influire sull’accuratezza del dispositivo. La temperatura operativa &
nell'intervalloda-10a+50° Coda14a122°F.

Se il display mostra "OVERLOAD" rimuovere immediatamente il carico perché indica una situazione di sovraccarico.
Verificare che il carico applicato & entro il limite di carico di lavoro del dispositivo. Se si continua a visualizzare sovraccarico, contattare il proprio fornitore.

Hoewel deze apparatuur is verzegeld volgens de IP65/NEMA4X maatstaven, dienen ze niet ondergedompeld te worden in
water. De effecten van oplosmiddelen op het toestel kunnen niet worden gegarandeerd en dienen derhalve te worden voorkomen.

Voorkom gebruik binnen 20 — 30 minuten na een snelle temperatuursverandering, bijvoorbeeld door het toestel van een koud voertuig te
verplaatsen naar een verwarmde ruimte. De temperatuursverandering kan de accuratesse van het toestel beinviceden. De
gebruikstemperatuur is 10 tot +50° C of 14 tot 122°F.

Mocht de display geven "OVERLOAD" verwijder de last onmiddellijk als dit wijst op een overbelasting,
Controleer of de toegepaste belasting binnen de werklast maximum van de apparatuur. Als het blijft overbelasting geven, neem dan contact op met uw leverancier.



[MocKonbKy YCTPOICTBa UMEIOT YNOTHEHWSA, CooTBETCTBYIoL e CTaHaapTam IP65/NEMALX, nx 3anpeluaeTca onyckaTb B BOAY. i
HeBO3MOXHO rapaHT1POBATb NONOXKVTENbHBIV SGHEKT OT BO3AEINCTBYIA PaCcTBOPUTENEN Ha YCTPOVICTBO, NOSTOMY He CieflyeT
FA0MyCKaTb NX KOHTaKTa.

He skcnnyatupyiite ycTpoiicTBo B TeueHre 20-30 MYHYT Nocsie pe3Koro nepenajia TeMrnepatyp, Hanpumep, ocsie nepeHoca yCTpocTea 13
XOJI0fIHOrO aBTOMOBMNA B Terylyto KOMHaTy. Meperiag, TemnepaTyp MOKET CHU3UTb TOYHOCTb U3MepeHNiA. [luanasoH pabounx Temnepatyp
cocTasniseT ot-10 40 +50°C (ot 14 o 122°F).

Mpw noseneHnn Ha avicnnee Hapmmcy «OVERLOAD» HesameanuTeNbHO CHIMITE Harpy3Ky.
Y6euTech, UTO Harpyska, MPUWIOXEHHas HaXOMUTCA B Mpeaenax pabodelt Harpysky ycTpoiicTea. Ecim Tak GyaeT npopomkarbes, UTo6bl 0TOGpas TL neperpysky,
06paTUTeCh K NOCTaBLVIKY.

AV KOl QUTEG Ol CUOKEUEG (PEPOUV OTEYAVOTTOINCN CUPWVA pE Ta ipdtura IP6S/NEMALX, Sev Ba mpénel va Bubiovtat oe
vepO. H emiGpacn S1o\UTn ot cuoKeN Sev gival eyyunpévn Kai Ba TIPETTEL EMOUEVWE Va ATOPEVYETAL. —

ATOQUYETE TN Xprion evidg 20-30 AeMTwV Ypriyopwy HETABOAWY BEPHOKPATIAG, yia TTAPASElyHa, HETAKIVWVTAG T CUOKEUN amd éva
maywpévo dxnua o€ éva (eotd dwpdtio. H ahhayr) Beppokpaciag Hmopei va emnpedcel Tnv akpifeia tng ouokeur|g. H Beppokpacia
Aermoupyiag ivat 10 £wg +50° C iy 14 éwg 122°F.

Av gpgavioTei n évdelEn “OVERLOAD” otnv 084vn, apaipéoTe Gpeaa To PopTio, KaBWE auTr) UMOSEIKVUEL Hict CUVBIKN UTIEPPOPTWONG.
BeBawbsite 6Tt To @optio TOU £QapHOLETal Eival EVTOG TOU Opiou PopTiou AsToupyiag TG ouokeunc. Eav e§akolouBei va epgaviletal umep@dptwon,
EMKOWWVNOTE HIE TOV TIPOUNBEUTY 0ag.

Mens dette utstyret er forseglet til IP65/NEMA4X standarder skal de ikke legges i vann. Effektene av lesningsmidler pa utstyret
kan ikke garanteres og skal derfor unngds. T

Unnga bruk innenfor 20-30 minutter med hurtige endringer i temperatur, for eksempel ved a flytte utstyret fra en kald bil il et varmt
rom. Endringen i temperatur kan pavirke ngyaktigheten av utstyret. Driftstemperaturen er -10 til +50° C eller 14 til 122°F.

Skulle skjermen vise “OVERLOAD”, fjern lasten umiddelbart, da dette indikerer en overbelastningssituasjon.
Kontroller at gjeldende last er innen arbeidsbelastningsgrensen til enheten. Hvis skjermen fortsetter & indikere overbelastning, ta kontakt med
forhandleren din.

Eftersom dessa enheter dr tatade enligt IP65/NEMA4X-standard bér de inte sénkas ner i vatten.
Effekterna av I6sningsmedel pa enheten kan inte garanteras och bor darfor undvikas.

Undvik att anvanda 20-30 minuter efter snabba temperaturfordndringar, t.ex. om enheten har flyttats fran ett kallt fordon till ett varmt
rum. Temperaturforandringar kan paverka enhetens noggrannhet. Drifttemperaturen @r 10 till +50°C eller 14 till 122°F.

Avldgsna omedelbart lasten om det star "OVERLOAD” pa skdrmen eftersom detta indikerar en 6verbelastning.
Kontrollera att den belastning som anbringas ér inom maxlasten av anordningen. Om det fortsdtter att visa dverbelastning, kontakta din leverantdr.

TN ZIRER IP65/NEMALX ZEE AP RBIHTE SRS, EIARRIEERNAKF, :‘n‘z‘% 'IE
BRIETERIERFIINE &AL, FE SRR, [Sphc

ROBHR(EIGEEREIA (2030 2% ZBRIZWWIREEETL, HERENEERENSRERNBERENEN
R, INERET SN EMERIE, RENTIEREEER 10 8 +50°C (14 8 122°F) .

MR ERFFLI “OVERLOAD” FH¥, AR &
BEEAAHREN TSR, 1

ELTH, MIEMET R,
FETORE, FABIERITHIBER.
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These products are supplied with a certificate of calibration which is valid for one year. %
After this date, it is recommended the device is recalibrated by Straightpoint or an approved calibration laboratory.

Contact the Straightpoint service department or your supplier for more information.

In the unlikely event of this device failing, fit new batteries and re-test. Only when this has been done should you contact your supplier
to report the fault. When reporting the fault it is important to give a full description of the problem and the type of application the device
is being used for.

Ces produits sont livrés avec un certificat d'étalonnage qui est valable pour un an. -I
Apreés cette date, il est recommandé de faire un nouvel étalonnage par Straightpoint ou un laboratoire d'étalonnage agréé.

Contactez le service aprés-vente Straightpoint ou votre fournisseur pour plus d'informations.

Dans le cas peu probable que ce produit tombe en panne, installez de nouvelles piles et testez & nouveau. Ce n'est que lorsque cela a été fait
que vous devez contacter votre fournisseur et |ui signaler ce défaut. Lors de la dédaration du défaut, il est important de donner une description
compléte du probléme et le type d'application.

Diese Produkte werden mit einem fiir ein Jahr giiltigen Eichzertifikat geliefert. 5
Es wird empfohlen, dass das Gerdt nach Ablauf dieses Zeitraumes durch Straightpoint oder ein zugelassenes Kalibrierlabor
nachgeeicht wird.

Nehmen Sie fiir weitere Informationen Kontakt mit der Straightpoint-Kundendienstabteilung oder Ihrem Lieferanten auf.

Legen Sie fiir den unwahrscheinlichen Fall des Produktversagens neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut. Nur nachdem dies
getan worden ist, sollten Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten aufnehmen und den Fehler melden. Dabei ist es wichtig, eine vollstdndige
Problembeschreibung zu liefern und das Anwendungsgebiet zu nennen, fiir welches das Gerdt genutzt wird.

Estos productos se distribuyen con un certificado de calibracion que tiene un afio de validez. E
Tras esta fecha, se recomienda que Straightpoint o un laboratorio de calibracion autorizado recalibre el dispositivo.

Pongase en contacto con el Servicio de atencion al cliente de Straightpoint o con su distribuidor si desea mds informacion.

En elimprobable caso de que el dispositivo no funcione, introduzca pilas nuevas y pruébelo de nuevo. Solo cuando haya hecho esto debe
ponerse en contacto con su distribuidor para informar de la anomalia. Cuando la comunique es importante que dé una descripcion
completa del problema y del tipo de aplicacion que estd haciendo del dispositivo.

Questi prodotti sono fomiti con un certificato di taratura che & valido per un anno. I]
Dopo questa data si raccomanda che il dispositivo sia ricalibrato da Straightpoint oppure da un laboratorio di calibrazione approvato.
Contattare il dipartimento assistenza di Straightpoint o il vostro rivenditore per maggiori informazioni.

Nell’eventudlita che il dispositivo presenti un guasto, installare nuove batterie e compiere nuovamente il test. Solo quando questo & avvenuto
dovreste contattare il vostro rivenditore per riportare il guasto. Nel riportare un guasto é importante fornire una descrizione completa del
problema ed il tipo di applicazione per cui & stato usato il dispositivo.

Deze producten worden geleverd met een kalibratiecertificaat, welke geldig is voor één jaar. =
Na deze datum wordt aanbevolen om het toestel opnieuw te laten kalibreren door Straightpoint of

eengoedgekeurd kalibratielaboratorium.

Neem voor meer informatie contact op met de serviceafdeling van Straightpoint of uw leverancier.

In het onfortuinlijke geval dat dit toestel defecten vertoont, plaatst u nieuwe batterijen en test u opnieuw of het toestel werkt. Alleen
wanneer u dit reeds heeft gedaan, dient u contact op te nemen met uw leverancier om het defect te melden. Bij melding van een defect
is het belangrijk om een volledige beschrijving van het probleem te geven en het soort toepassing waar het toestel voor wordt gebruikt.

B KOMMIeKTe C M3aenem NoCTaBnseTcs cepTUMKaT KanbPOBKY, AEVCTBYIOLLAN B TEUEHIIE OQHOTO MOfa. i
[0 1CTeueHUM STOrO CPOKa PEKOMEH/IYETCA NPOBECTU NOBTOPHYIO KaNIMOPOBKY YCTPOCTBA CNaMM CreLManicToB

KomMnaHum Straightpoint U cneLyaniicToB aBTOpK30BaHHON KaMbpOBOYHO nabopatopun.

A nosnyyeHA JOMONHUTENbHO MHbOPMALIK 06paTUTECh B CEPBICHYIO CITy»K0y KoMNaHIm Straightpoint nim K nocTaBLLVKy U3nenna.

B crtyuae c60A yCTpoiiCTBa yCTaHOBWTE HOBble GaTapeu 1 MPOBEepLTe ero PaboTocrnocobHOCTb. TONbKO Mocse 3Toro ceayeT o6palLaTbca K
NOCTaBLUMKY C COOBLLEHVEM O NONOMKe. Mpu COOBLLEHIN O MOIOMKE BKHO NPEAOCTaBITH MOMTHOE On1caHye NpobiemMb vi TN pabor, AA
KOTOPbIX MPUMEHSETCA YCTPOCTBO.

AUTA TA TIPOIOVTA TIAPEKOVTAL HIE £V TIIOTOTOINTIKO BaBHOVOHNGNG, TO OTT0IO Eivall £YKUPO YIa €va £TOG. -
"Yotepa and To mépag auTrG TNG NHEPOUNVIAG CLVICTATAL N €K VEOU BABHOVOHNON TG CUCKEUNG and T Straightpoint rj éva —
EYKEKPIUEVO EpyaOTrplo BaBuovopnonG.

EmKovwvAoTe pe To TUApa o£pPig TG Straightpoint rj Tov MPopnBeuTr| 0ag yia EPIOCOTEPES TANPOPOPIES.

SV amibavn TEPIMTWON amoTuiag TG CUOKEUNC, TOMOBETAOTE VEEG Pmatapieg Kat SOKILAOTE AN Movo dtav éxeTe ipoPei oe autriv
NV eVéPYELa Ba TIPETTEL VA EMIKOIVWVIOETE LE TOV TIPOUNOEUTH 0ag yia avapopd OQAEAUATOG. Katd v avapopd G@AaNIaTog ivat
ONHAVTIKO Va SWOETE pia A PN TIEPLYPAPH) TOU TTPORBARATOG KAl TOU TUTIOU EQAPHOYNG XPHONG TNG CUCKEVNG.

Disse produktene er levert med et sertifikat for kalibrering som er gyldig for et ar. 1|
Etter denne datoen er det anbefalt at utstyret er rekalibrert av Straightpoint eller et godkjent kalibreringslaboratorie. T
Kontakt Straightpoint serviceavdeling eller din leverandar for mer informasjon.

I det usannsynlige tilfelle ditt utstyr sviktet, sett i nye batterier og test pa nytt. Kun ndr dette er gjort ber du kontakte din leverander for
arapportere svikten. Ved rapportering av svikten er det viktig a gi en komplett beskrivelse av problemet og typen applikasjonen utstyret
er brukt for.

De hér produkterna levereras med ett kalibreringsintyg som ér giltigt i ett ar. -I
Efter detta datum rekommenderar vi att enheten omkalibreras av Straightpoint eller ett godkant kalibreringslaboratorium.

Kontakta Straightpoints serviceavdelning eller din aterforsdljare for ytterligare information.

Skulle det osannolika ske och enheten slutar fungera, sdtt in nya batterier och forsok igen. Endast om detta har gjorts bér du kontakta
din aterforsdljare och rapportera felet. Vid rapportering av fel dr det viktigt att du ger en fullstGndig beskrivning av problemet och anger
vad enheten anvdnds for.

PRI AR NRHEOBUEIES, BN —F, :‘l:l‘z‘% ‘E
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Straightpoint (UK) Ltd warranty this product against malfunction for a period of two years from manufacture.

Conditions of warranty:
1) The equipment is used as descnbed exactly inthe operutors manual supplled
2) Whilst we mak ch device s calibr patch, Straightpoint (UK) Ltd do not accept responsibility for inaccurate readings indicated by thi

3) In the event of malfunction, U1e device is retured to the manufacturer:
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
4) If we consider any malfunction to be caused by misuse, this warranty is void and any repair will be charged for accordingly.

Straightpoint (UK) Ltd garantit ce produit contre tout dysfonctionnement pour une période de deux ans & compter de la date de fabrication.
Conditions de garantie:
1) L'équipement est utilisé comme décrit exactement dans le manuel d' utilisation fourni.
2) Tandis que nous faisons tous les efforts possibles pour s'assurer que chaque appareil est étalonné avant expédition, Straightpoint (UK) Ltd ne peut étre tenue responsable des lectures
inexactes indiquées par cet appareil.

3) En cas de dysfonctionnement, |'appareil est retourné au fabricant:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4) Tout dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation annulera la garantie et la réparation sera facturée en conséquence.

=

Straightpoint (UK) Ltd deckt dieses Produkt mit einer Garantie von zwei Jahren ab Herstellungsdatum gegen Ausfdille ab.
Garantiebedingungen:

1) Das Produkt wird exakt so genutzt, wie im gelieferten Bedienungshandbuch beschrieben.

2) Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um zu gewihrleisten, dass jedes Gerit vor Auslieferung geeicht ist, iberni int (UK) Ltd keine ing fiir ungenaue
Werte, die durch das jeweilige Geréit angezeigt werden.

3) Im Falle von Storungen ist das Gerdt zurlick an den Hersteller zu senden:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4) Sind wir der Auffassung, dass Stérungen durch unsachgemdBe Anwendung verursacht worden sind, ist diese i irk und jede i hend berechnet.
Straightpoint (UK) Ltd garantiza este producto frente a mal funcionamiento durante dos afios desde su fabricacion.
Condiciones de la garantia:

1)El material se utiliza tal y como se describe en el manual de usuario facilitado.

2)Dado que hacemos todo lo posible por calibrar el dispositivo antes de que se distribuya, Straightpoint (UK) Ltd no acepta responsabilidad alguna por interpretaciones inexactas de lo
indicado en este material.

3) En caso de mal funcionamiento, devuelva el dispositivo al fabricante a la siguiente direccion:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2N).

4) i consideramos que el mal funcionamiento se debe a un uso inadecuado, se anula la garantiay se cobraré cualquier reparacién realizada.

Straightpoint (UK) Ltd garantisce questo prodotto contro il malfur per un periodo di d ni dalla
Le condizione della garanzia:

1) L'apparecchiatura viene utiizzata come desciitto nel le operator in dotazione.

2) Anche se ciimpegniamo per assicurardi che ogni dispositivo venga calibrato prima della spedizione, Straightpoint (UK) Ltd non accetta la responsabilita per letture non accurate indicate
dalla presente apparecchiatura.

3) In caso di malfunzionamento il dispositivo viene restituito al produttore:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4) Qualora d imo considerare che il 1to & causato da un uso improprio questa garanzia decade e tutti gli interventi di riparazione verranno addebitati di conseguenza.
Straightpoint (UK) Ltd biedt gedurende een periode van twee jaar vanaf de productiedatum een garantie tegen productfouten.

Garantievoorwaarden:

1) Het toestel wordt preci bruikt als beschreven in d l met het product.

2) Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat elk apparaat voor verzending is aanvaardt 1t (UK) Ltd geen verar \eid voor een onjuiste

waarde, aangegeven door dit toestel.
3) In het geval van defecten wordt het toestel geretoureerd naar de fabrikant.:
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, POO 2NJ.

4) Indien we constateren dat het defect wordt veroorzaakt door misbruik,is deze garantie niet van toepassing en zal reparatie van het toestel komstig worden an
de gebruiker.

(UK) Ltd paeT rap CTVI I3/ Ha 7183 FOa, HAUMHAA C AaTbi V3MOTOBNEHNA.
YC0BiA NpeaoCTaBneHIs rapaHTURHOTO 0BTy KINBAHMA:

1) OBopyAOBaHIE AOMKHO VCMIONb30BATHCA CTPOTO B COOTBETCTBMM C O CaHVEM, NPUBEACHHOM B HACTOAILEM PYKOBOACTBE M0 SKCTUTyaTaLyii.
2) He cmoTpa Ha To, 4TO Mepes OTNPaBKOI BCe YCTPONCTBA KanubpyioTcs, komnanua Straightpoint (UK) Ltd He HeceT OTBETCTBEHHOCTW 3a MOCNIGACTBIAA HETOYHBIX MOKa3aHNiA,
O/TyHEHHBIX C MOMOLLIBIO IAHHOTO U3AENNA.

3) B crysae HevicnpasHOCTU u3genue o anpecy:
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, HavurvL Hampshire, UK P09 2NJ.

4) ECIM HeMCNPaBHOCTb Bbi3BaHa 3KC CHUMaET C cebs rapaHTViiHble 0BA3ATENbCTBA, MPI STOM CTOUMOCTb PEMOHTA WU3AENA NOMNEKUT
OrViare foKynatenem.

H Straightpoint (UK) Ltd apéxet eyy0non i Suohemroupyiag Tou TiapovTog Mpoidviog yia Xpoviké SIGoTna 800 ETv Gé Ty KaTaoKeur,

SUvOriKeg: zvvunar]c
10 XPr i ¢! aKPIBLG OTO TTAPEXO} YXELPISIO XEIPIOTWV.
2 Eve) KaBe 40eiaya G\om TG BaBOVOHNANG KABE GUOKEUNC TPV TV armoaohr, N Straightpoint (UK) Ltd Sev avahapBdvet kapia evivn yia avakpiBeic
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Straightpoint (UK) Ltd garanterer dette produktet mot funksjonsfeil i en periode pa to ar fra produksjon. .
Garantibetingelser: i
1) Utstyret er brukt nayaktig som beskrevet i brukerhéndboken som er levert.

2) Selv o vi forsaker & sikre at hvert utstyr er kalibrert for forsendelse, vi ikke Straightpoint (UK) Ltd péta seg noe ansvar for unayaktige aviesninger indikert av dette utstyret.

3)Itiffelle av maskinsvikt, er utstyret returnert til produsenten:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4) Om vi anser at en maskinsvikt er forérrsaket av misbruk er denne garantien ugyldiggjort og alle reparasjonskostnader vl bli beregnet i samsvar med dette.

Straightpoint (UK) Ltd imnar garanti pa denna produkt fér funktionsfel under en period av tvé ér frén tillverkningsdatumet.
Garantivillkor: +
1) Utrustningen anvéinds enligt den utfériiga beskrivningen i medféljande bruksanvisning.

2) Aven om vi gér allt vi kan for att se till att varje enhet dr kalibrerad fére leverans ansvarar Straightpoint (UK) Ltd inte fér felaktiga avisningar som utfrs av denna utrustning.

3) Vid fel returneras enheten till tillverkaren:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4) Om vi anser att ett fel har orsakats av felaktig anvandning dr denna garanti ogiltig och alla reparationer kommer da att debiteras.
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Crosby | Straightpoint
Unit 9, Dakota Park, Downley Road, Havant, Hampshire, PO9 2NJ UK - Tel: +44 (0)2392 484491
2801 Dawson Road, Tulsa, OK 74110 - USA - Tel: +1 (918) 834-4611




