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Crosby Straightpoint
123 Proxima Park, Houghton Avenue,
Waterlooville, Hampshire PO7 3DU - UK

Tel: +44(0)2392 484491 - straightpoint.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Wireless Loadpin LP

Product Description: Wireless loadpin designed for use where and end of line loadcell
cannot be used. Built to withstand the harshest of environments in
industries such as offshore oil and gas, and suitable for use in
exposed situations.

Made from stainless stell and normally supplied with an anti-
rotation plate. Available from 0.5t to 1500t.

Designed for use with Crosby Straightpoint handheld plus digital
display (HHP).

Marking:

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
Waterlooville
Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of harmonized or applicable technical standards and, where applicable or
required, a European Union Notified Body certification.

Directives: The described product above, is in conformity with:
EU Machinery Directive 2006/42/EC;
EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED Directive);
EU RoHS 2011/65/EU

Applicable Harmonised EU Machinery Directive 2006/42/EC
Standards: EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design— Risk assessment and risk reduction,

RED Directive

EN301 489-1v2.2.3 (2019-11) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services,
Part 1: Common technical requirements;

EN301 489-3 v2.1.2 (2021-03) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services,
Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz;
EN301 489-17 v3.2.4 (2020-09) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services, Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems;

BS EN 62368-1:2020+A11:2020 Audio/video, information and communication technology equipment. Safety
requirements.

RoHS
FN TFC 63000:7018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.
Notified Body: Self-declared.
Quality Management: IS0 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it
conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable Directives and applicable harmonised technical Standards.

EU Authorised CROSBY EUROPE Signed, on behalf of Authorised Representative:
Representative: Industriepark Zone B N°26

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgium
Name: Thomas Dietvorst
Position: General Manager
Date: August 30t 2023

SQS663 Issue 3 Registered in England No. 4375389 VAT Registered No. 793 2451 14

August 2023 Registered Office: Unit 9. Dakota Park. Downley Rd. Havant. Hampshire P09 2NJ - UK



Crosby Straightpoint
123 Proxima Park, Houghton Avenue,
Waterlooville, Hampshire PO7 3DU - UK

Product:

Product Description:

Marking:

Manufacturer:

Tel: +44(0)2392 484491 - straightpoint.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Loadpin LP

Designed for use where and end of line loadcell cannot be used.
Built to withstand the harshest of environments in industries such as
offshore oil and gas, and suitable for use in exposed situations.

Made from stainless stell and normally supplied with an anti-
rotation plate. Available from 0.5t to 1500t.

Requires connection to Crosby Straightpoint’s Handheld plus (HHP),
or External Amplifier range (SA-3420) that can be configured to
pravide outputs such as 4-20mA, 0-10v, 0-5v for PLC or data logger
integration.

Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
Waterlooville

Hampshire

PO7 3DU, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of harmonized or applicable technical standards and, where applicable or
required, a European Union Notified Body certification.

Directives:

Applicable Harmonised
Standards:

Notified Body:

Quality Management:

The described product above, is in conformity with:
EU Machinery Directive 2006/42/EC;

EU EMC Directive 2014/30/EU

EU RoHS 2011/65/EU

EU Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design— Risk assessment and risk reduction,

EMC Directive
BS EN 55011:2016+A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance
characteristics. Limits and methods of measurement;

EN 61326-1 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use, EMC requirements, Part 1,
General Requirements;

EN 61000-6-1 — Electromagnetic compatibility (EMC), Part 6.1, Generic Standards Immunity for residential,
commercial and light industrial environments.

RoHS
EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.

Self-declared.

IS0 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK} Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it
conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable Directives and applicable harmonised technical Standards.

EU Authorised
Representative:

SQS662 Issue 3
August 2023

CROSBY EUROPE Signed, on behalf of Authorised Representative:
Industriepark Zone B N°26
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgium

Name: Thomas Dietvorst

Position: General Manager
Date: August 30t 2023

Registered in England No. 04375389 - VAT Registered No. 793 2451 14

Registered Office: Suite 1, 7th Floor 50 Broadway, London, UK, SW1H 0BL



Crosby Straightpoint
123 Proxima Park, Houghton Avenue,
Waterlooville, Hampshire PO7 3DU - UK

Tel: +44(0)2392 484491 - straightpoint.com

DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Wireless Loadpin LP

Product Description: Wireless loadpin designed for use where and end of line loadcell
cannot be used. Built to withstand the harshest of environments in
industries such as offshore oil and gas, and suitable for use in
exposed situations.

Made from stainless stell and normally supplied with an anti-
rotation plate. Available from 0.5t to 1500t.

Designed for use with Crosby Straightpoint’s handheld plus digital
display.

Marking:

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
Waterlooville
Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of UK Statutory Instruments {(and their amendments) and/or applicable
technical standards’; and, where applicable, or required, UK Notified Body certification.

UK Regulations: The described product above, is in conformity with:
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008;
The Radio Equipment Regulations 2017;
The RoHS Regulations 2012,

Applicable Designated The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Standards: EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design— Risk assessment and risk reduction.

The Radio Equipment Regulations 2017
EN301 489-1v2.2.3 (2019-11) ElectroMagnetic Compatibility {EMC) standard for radio equipment and services,
Part 1: Common technical requirements.
EN301 489-3 v2.1.2 (2021-03) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services,
Part 3: Specific conditions for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz;
EN301 489-17 v3.2.4 (2020-09) ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services, Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems;
BS EN 62368-1:2020+A11:2020 Audio/video, information and communication technology equipment. Safety
requirements.
RoHS

EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.

UK Notified Body: Self-declared.

Quality Management: IS0 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438

Straightpoint (UK) Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it
conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable UK Regulations and applicable designated technical
Standards.

Technical Straightpoint (UK) Limited, Signed, on behalf of Straightpoint (UK) Limited:
Documentation 123 Proxima Park e
Available From: Houghton Avenue — ““’1:#?'5: S
Waterlogwlle Name: Thomas Dietvorst
Hampshire

Position: General Manager

PO7 3DU, United Kingdom Date: August 30™ 2023

SQS763 Issue 2 Registered in England No. 04375389 - VAT Registered No. 793 2451 14

August 2023 Registered Office: Suite 1, 7th Floor 50 Broadway, London, UK, SW1H 0BL



Crosby Straightpoint
123 Proxima Park, Houghton Avenue,
Waterlooville, Hampshire PO7 3DU - UK

Tel: +44(0)2392 484491 - straightpoint.com

DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Loadpin LP

Product Description: Designed for use where and end of line loadcell cannot be used.
Built to withstand the harshest of environments in industries such as
offshore oil and gas, and suitable for use in exposed situations.

Made from stainless stell and normally supplied with an anti-
rotation plate. Available from 0.5t to 1500t.

Requires connection to Crosby Straightpoint’s Handheld plus (HHP)
or External Amplifier range (SA-3420) that can be configured to
provide outputs such as 4-20mA, 0-10v, 0-5v for PLC or data logger
integration.

Marking:

Manufacturer: Straightpoint (UK) Limited,
123 Proxima Park
Houghton Avenue
Waterlooville
Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom

This conformity is based upon compliance with the application of UK Statutory Instruments (and their amendments) and/or applicable
technical standards’; and, where applicable, or required, UK Notified Body certification.

UK Regulations: The described product above, is in conformity with:
The Supply of Machinery {Safety) Regulations 2008;
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016;
The RoHS Regulations 2012.

Applicable Designated The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Standards: EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design — Risk assessment and risk reduction.

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
BS EN 55011:2016+A11:2020 Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance
characteristics. Limits and methods of measurement;
EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use, EMC requirements, Part 1,
General Requirements;
EN 61000-6- EN 61000-6-1:2019 — Electromagnetic compatibility (EMC), Part 6.1, Generic Standards Immunity
for residential, commercial and light industrial environments.
The RoHS Regulations 2012
EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.

UK Notified Body: Self-declared.
Quality Management: IS0 9001:2015 Quality Management Systems Requirements: BSI Certificate No. FM 584438
Straightpoint (UK} Limited declare that under our sole responsibility for the manufacture and supply of the product detailed above, that it

conforms to the essential health and safety requirements of the listed applicable UK Regulations and applicable designated technical
Standards.

Technical Straightpoint (UK) Limited, Signed, on behalf of Straightpoint (UK) Limited:
Documentation 123 Proxima Park e
Available From: Houghton Avenue A e ~
Waterlooville e

Name: Thomas Dietvorst
Position: General Manager
Date: August 30t 2023

Hampshire
PO7 3DU, United Kingdom

SQS762 Issue 2 Registered in England No. 04375389 - VAT Registered No. 793 2451 14

August 2023 Registered Office: Suite 1, 7th Floor 50 Broadway, London, UK, SW1H 0BL
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All products manufactured and sold by Straightpoint Ltd, are sold with the express understanding that the purchaser and user are
thoroughly familiar with the safe use, proper care and application of the product.

Responsibility for the safe use, proper care and application of the product rests with the user.

Failure of the product can occur due to misapplication, abuse, overloading, or improper care and maintenance.

There are numerous government and industry standards that cover products manufactured and sold by Straightpoint Ltd. This
document makes no attempt to reference all of them. We do reference standards that are most current like ASME B30.26-2010
“detachable load indicating devices.”

Ratings shown in Straightpoint Ltd literature are only applicable to new or “as new condition” products.

Rated capacities define the greatest force or load a product can carry under usual or normal environmental conditions. Shock loading
and extraordinary conditions must be taken into account when selecting products and product capacity.

Some of the products in the Straightpoint Ltd catalogues are designed for use with rigging hardware and components which could be
supplied from several different manufacturers. It is crucial that you read and understand the literature from these manufacturers, as
well as governmental standards and industry technical manuals.

The rated capacity, design factor and efficiency rating of each Straightpoint Ltd product may be affected by wear, misuse,
overloading, corrosion, deformation, intentional alteration, age and other use conditions.

The recommended proof load on all items manufactured and sold by Straightpoint Ltd is twice the working load limit (WLL), unless
otherwise shown. Proof testing is included on all Straightpoint Ltd load indicating products.

Tous les produits fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd sont vendus a la condition expresse que I'acheteur et |'utilisateur soient
parfaitement familiarisés avec 'utilisation sécuritaire, les soins appropriés et I'application du produit. La responsabilité de I'utilisation
sécuritaire, des soins appropriés et de I'application du produit incombe a I'utilisateur. Une défaillance du produit peut étre due & une
mauvaise utilisation, un abus, une surcharge ou @ un mauvais entretien ou maintenance. Il existe de nombreuses normes
gouvernementales et industrielles qui couvrent les produits fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd. Ce document ne fait pas référence a
I'ensemble d'entre elles. Nous référons aux normes de référence qui sont les plus courantes comme ASME B30.26-2010 "appareil indiquant
une charge."

Les notes indiquées dans les documentations émises par Straightpoint Ltd sont seulement applicables aux nouveaux produits ou en tant
que nouvelle condition. Les capacités nominales définissent la force ou charge maximale que le produit peut supporter dans des conditions
d'utilisation environnementales normales. Tout risque de secousse au chargement ou toute condition d'utilisation extraordinaire doivent
étre pris en compte lors de la sélection des produits et de la capacité du produit. Certains produits des catalogues Straightpoint Ltd
catalogues sont congus pour une utilisation avec des accessoires de montage et des composants qui pourraient étre fournis par différents
fabricants. Il est essentiel que vous lisiez et compreniez la documentation de ces fabricants, ainsi que des normes gouvernementales et les
manuels techniques de |'industrie.

La capacité nominale, la conception et |'efficacité des facteurs de chaque produit fourni par Ltd Straightpoint pourraient étre affectées par
I'usure, la mauvaise utilisation, surcharge, corrosion, déformation, altération intentionnelle, I'ge et autres conditions d' utilisation. La charge
d'épreuve recommandée pour tous les articles fabriqués et vendus par Straightpoint Ltd est le double de la charge maximale d'utilisation
(CMU), sauf indication contraire. La charge d'épreuve se retrouve sur tous les produits de la gamme Straightpoint Ltd.

Alle durch Straightpoint Ltd hergestellten und vertriebenen Produkte werden in dem ausdriicklichen Verstdndnis verkauft, dass
Kdufer und Nutzer vollstdndig mit der sicheren Nutzung als auch der sachgemdBen Behandlung und Anwendung des Produktes
vertraut sind. Die Verantwortung fiir die sichere Nutzung als auch die sachgemdBe Behandlung und Anwendung des Produktes liegt
bei dem Nutzer.

Als Folge von unsachgemédBer Anwendung, Behandlung und Instandhaltung oder Uberbelastung kann Produktversagen auftreten.
Es gibt zahlreiche staatliche- und Industrienormen, die durch Straightpoint Ltd hergestellte und vertriebene Produkte betreffen. In
diesem Dokument wird nicht der Versuch unternommen, auf jede dieser Normen zu verweisen, lediglich die gdngigsten wie ASME
B30.26-2010 ,abnehmbare Gerdte zur Lastenanzeige” werden erwdhnt. In Prospekten von Straightpoint Ltd angegebene
Leistungsangaben gelten nur fiir neue oder ,,im Neuzustand befindliche“ Produkte.

Die Tragfdhigkeit bestimmt die maximale Belastung eines Produktes unter normalen Umgebungsbedingungen. Bei der Auswahl der
Produkte und ihrer Belastbarkeit sind Schockbelastung und auBergewohnliche Umsténde zu beriicksichtigen.

Einige der Produkte in den Katalogen von Straightpoint Ltd sind fiir die Nutzung mit Verspannungsequipment- und elementen
entwickelt, die von mehreren verschiedenen Herstellern bereitgestellt sein konnten. Es ist duBerst wichtig, dass sie die Anleitungen
dieser Hersteller lesen und verstehen, ebenso wie die entsprechenden staatliche Normen und technischen Handbiicher.

Die Tragfdhigkeit, der Berechnungsbeiwert und der Giitegrad eines jeden Produktes von Straightpoint Ltd kénnen durch Verschleif3,
falsche  Anwendung, Uberhelastung, Korrosion, Verformung, absichtliche Umdnderung, Lebensdauer und andere
Anwendungsumstdnde beeinflusst werden.

Die empfohlene Priiflast fiir alle von Straightpoint Ltd hergestellten und vertriebenen Posten entspricht dem Doppelten der
zuldssigen Tragfahigkeit, sofern nicht anders ausgewiesen. Bei allen Lastenanzeige-Produkten von Straightpoint Ltd sind Priiftests
inbegriffen.
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Todos los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd se venden sabiendo explicitamente que el comprador y el usuario son
plenamente conocedores de utilizar el producto de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El usuario es responsable de utilizarlo de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El mal funcionamiento del producto puede deberse a un uso indebido, abuso, sobrecarga, o cuidado y mantenimiento inadecuados.
Hay maltiples estandares gubernamentales e industriales que incluyen los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd. En este
documento no se pretende citar todos ellos. Si citamos estandares muy actuales como el ASME B30.26-2010 “dispositivos indicadores
de carga desmontables.”

Las valoraciones que aparecen en las publicaciones de Straightpoint Ltd solo se aplican a productos nuevos o “como nuevos”.

Las capacidades valoradas definen la fuerza mayor o la carga que un producto puede soportar en condiciones ambientales normales.
Se deben tener en cuenta las cargas de choque y las condiciones extraordinarias al seleccionar los productos y la capacidad de los
mismos.

Algunos de los productos de los catdlogos de Straightpoint Ltd estan disefiados para su uso con hardware adicional y componentes
que pueden facilitar distintos fabricantes. Es fundamental que lea y entienda las publicaciones de estos fabricantes, asi como los
estandares gubernamentales y los manuales técnicos de la industria.

La capacidad valorada, el disefio y el indice de eficiencia de los productos de Straightpoint Ltd puede verse afectado por el desgaste,
un uso indebido, una sobrecarga, la corrosion, una deformacion, una alteracion intencioada, la edad y otras condiciones de uso.

La carga de prueba recomendada en todos los productos que fabrica y vende Straightpoint Ltd es dos veces el limite de carga de
trabajo (WLL, segln sus siglas en inglés) a menos que se indique lo contrario. Los ensayos estan incluidos en todos los productos
indicadores de carga de Straightpoint Ltd.

Tutti i prodotti fabbricati e venduti da Straightpoint Ltd, sono venduti con la condizione espressa che |'acquirente e I'utilizzatore abbiano
molta familiarita con |'uso sicuro, la cura e |I'applicazione del prodotto.

La responsabilita per I'uso sicuro, la cura e I'applicazione del prodotto spetta all‘utente.

Problemi al prodotto possono verificarsi a causa di cattiva applicazione, abuso, sovraccarico, 0 mancanza di cura e manutenzione.
Numerose sono le norme governative e di settore che coprono i prodotti fabbricati e venduti da Straightpoint Ltd. Il presente documento
non fa riferimento a tutte le suddette; facciamo riferimento a standard pit attuali come ASME B30.26-2010 "dispositivi che indicano
carico removibile."

Valutazioni riportate relative a Straightpoint Ltd sono solo applicabili ai prodotti nuovi o in condizioni “come nuovi”.

Le capacita riportate definiscono la forza o il carico piti grande che un prodotto puo trasportare in condizioni ambientali normali o solite.
Condizioni straordinarie di carico devono essere prese in considerazione nel selezionare prodotti e capacita del prodotto.

Alcuni dei prodotti nei cataloghi Straightpoint Ltd sono progettati per I'uso per mezzo di accessori e componenti che potrebbero essere
forniti da diversi produttori diversi. E fondamentale leggere e comprendere la documentazione di questi produttori, cosi come le norme
governative ed i manuali tecnici del settore.

La valutazione della capacita nominale, fattore di sicurezza e di efficienza di ogni prodotto Straightpoint Ltd puo essere influenzata da
usura, uso improprio, sovraccarico, corrosione, deformazione, modifiche intenzionali, eta e altre condizioni di utilizzo. Il carico di prova
consigliato su tutti gli articoli prodotti e venduti da Straightpoint Ltd & il doppio del limite di carico di lavoro (WLL), se non diversamente
indicato. Il test di prova € incluso su tutti i prodotti Straightpoint Ltd che indicano carico.

Alle producten die door Straightpoint Ltd zijn geproduceerd en verkocht, worden met het uitdrukkelijke begrip verkocht dat de koper
en gebruiker zeer vertrouwd zijn met veilig gebruik, goede zorg en toepassing van het product. De verantwoordelijkheid voor veilig
gebruik, goede zorg en toepassing van het product ligt bij de gebruiker.

Defecten van het product kunnen worden veroorzaakt door een verkeerde toepassing, misbruik, overbelasting of onjuiste zorg en
onderhoud van het product.

Er zijn verschillende maatstaven van overheidswege en uit de industrie die betrekking hebben op producten geproduceerd en verkocht
door Straightpoint Ltd. Dit document bevat geen verwijzing naar al deze maatstaven. We verwijzen naar maatstaven die het meest
van toepassing zijn, zoals de ASME B30.26-2010 “afneembare belasting aanwijsapparatuur”. Kwalificaties als aangegeven in
naslagwerken van Straightpoint Ltd of Straightpoint Inc. zijn slechts van toepassing op nieuwe producten of producten die “zo goed
als nieuw” zijn.

Nominale capaciteiten bepalen de grootste kracht of lasten die dit product kan dragen onder gebruikelijke of normale
omgevingsomstandigheden. U dient tijdens het selecteren van producten en productcapaciteit rekening te houden met
schokbelasting en buitengewone omstandigheden.

Enkele producten uit de catalogi van Straightpoint Ltd zijn ontworpen voor gebruik met tuigageapparatuur en — onderdelen, welke
door verschillende producenten geleverd kunnen worden. Het is van cruciaal belang om de naslagwerken van deze producenten goed
door te lezen en te begrijpen, evenals alle maatstaven van overheidswege en technische handleidingen uit de industrie.

De nominale capaciteit, ontwerpfactor en efficiéntie van elk product van Straightpoint Ltd kan worden beinvioed door slijtage,
misbruik, overbelasting, corrosie, misvorming, bewuste aanpassing, levensduur en andere gebruiksomstandigheden.

De aanbevolen proeflast voor alle artikelen geproduceerd en verkocht door Straightpoint Ltd is tweemaal de drempelwaarde voor de
werklast (WLL), tenzij anderszins aangegeven. De proeflast is inbegrepen bij alle lastweegtoestellen van Straightpoint Ltd.



Bca npopyKuya komnanwin Straightpoint Ltd npogaeTca ¢ yueTom Toro, YTo NoKynaTesib 1 Mosb30BaTes b XOPOLLO 3HAKOMb! C MpaBynamM1
6e30nacHo SKCMTyaTaLm 1 MpaBUIbHOTO yxofja. OTBETCTBEHHOCTb 3a Ge30macHylo SKCTyaTalyiio U Hafylealuin yxon 3a
NPYIOGPETEHHbIMV U3AENMAMI BO3NIAraeTCA Ha No/b30BaTens.

MonomKka W3fen A MOXeT MPOM3ONTU BCEACTBME ero HempaBWIbHON 3KCTTyaTaLy, MeperpyskM Wi HempaBuibHOrO yxopa 1
0b6CnyKIMBaHUA.

MpopyKkuwa Komnanmia Straightpoint Ltd n3rotoBneHa B COOTBETCTBIM C MHOXECTBOM rOCYAAPCTBEHHDBIX 1 MPOMBbILLIEHHbIX CTaHAAPTOB. B
HaCToALEeM OKYMEHTE VIMEIOTCA CCbUTKYI TOTbKO Ha HEKOTopble (Harbonee akTyarbHble) 113 Hix, Hanpumep: ASME B30.26-2010 «CbemHble
YCTPOIACTBA /1A B3BELLNBAHUAY.

XapaKTepyrcTviku, NprBefieHHble B AOKYMEHTaLWiv KomnaHwi Straightpoint Ltd, nprmeH MBI TONbKO K HOBBIM U3AENMAM UV N3AEVAM, MO
COCTOAHVIKO COMOCTaBUMbIM C HOBBIMM.

HomuHanbHas rpy30nofibeMHOCTb NpeiCTaBnseT coboi HaMbONbLLYIO CUITY VK Harpy3Ky, KOTOPYIO MOXET BblaepaTb U3Aenue B 0ObIYHbIX
W HopManbHbIX YcoBusX. Mpn Bbibope M3aennin 1 NX NPOV3BOAVTENBHOCTV CEMyeT YUNTbIBaTb BO3MOXHbIE YAapHble Harpysku 1
YpesBblyaiiHble yCIoBUA.

HeKotopbie 113 n3pennin B Katanorax Komrauid Straightpoint Ltd npeHasHaueHb! 4iA UCMONb30BaHWA Ha TaKENaXXHOM 060pyAOBaHN 1
37IeMeHTaXx, KOTopble MOTYT NOCTaB/IATLCA Pa3MUHbIMA NPOM3BOATENAMM. OueHb BaXKHO NPOUMTaTb 1 MOHATL CofjleprkaHme AOKYMEHTaLmn
KTaKoMy 060py/I0BaHUI0, a TakxKe roCy/1apCTBEHHBIX CTaHAAPTOB U TEXHUUECKUX PYKOBOACTB [1A MPOMbILLNIEHHOTO 060pYA0BaHNA.

Ha HoMVHambHyI0 rpy30MOAbEMHOCTb, PACHETHbI KOIGPULIMEHT 1 NoKazaTesb SGPEKTUBHOCTN KaKAOro N3AENNA KoMnaHuii Straightpoint
Ltd. MOXeT BO3AelCTBOBATL U3HOC, HEMNpaBIIbHOE UCTOSb30BaHIE, Neperpy3Ky, Kopposvis, AedpopmaLivis, npejHaMmepeHHas MoAdUKaLS,
CTapeHvie 1 ApyTvie YCTIOBUA SKCTUTyataLi.

PekomeHpyemas AOMyCTUMasA Harpyska Ha BCe M3AenvA KomnaHuia Straightpoint Ltd B ABa pasa npeBbilLaeT NpeAenbHO [OMyCTVMYIO
Harpys3ky (MH), e He yKka3aHo nHoe. Bee u3penua Straightpoint Ltd Ans B3seLuvBaHIA NPOLLAN KOHTPOMbHbIE UCTbITAHWA.

=

‘O Ta MPOoidvTa TMou KataokeudlovTal Kat TwAouvTal amo Tig Straightpoint Ltd, mwhovvTat pe T pntr em@UAagn 6Tt 0 ayopaoTrig Kat
0 XPoTNG givat MANPWG eE0IKEIWHEVOL E TNV AGPAAT XPrON, TNV KATAANAN @EOVTISA Kat TV EQAPHOYH TOU TIPOIOVTOG.

H €uBUvn yia TV ac@ar xprion, TV KATAAMnAN @povTida Kal Tnv papuoyr) Tou PoIdvTog mBapUVEL TO XPHOTH.

Amotuyia Tou TIPOIOVTOG UMOPEl va OQEINETal OTNV KAKN) EQAPHOYH, KAKOTIOINON, UMEPPOPTWON 1} akaTdAANAN @povtida Kat
ouvTtpnoN.

Ymdpxouv TOMNG KUBEPVNTIKA Kat BIONXAVIKA TTPATUTTC TIOU KAAUTTTOLV Ta TIPOIOVTA TIOU KATaoKeLAovTal Kat wAovvTat amd Tig
Straightpoint Ltd. To mapdv éyypago Sev kavel Kapia mpoomdBela va ta avagépel Oha. lvetal avagopd ota mAéov mpdopata
TPOTUTIA, 6TIW To ASME B30.26-2010 "0UCKEUEG EVOEIENE AMOOTIWHEVOU (pOopTiou.

BaBpoloyieg mou mapouaoidlovtar otn PiAoypagia Twv Straightpoint Ltd, 1oxvouv pévo yia véa mpoidvta iy mpoiovta «oav
Kawouplar. Ol OVOPACTIKEG IKavOTNTEG kaBopilouv Tn peyahUTEPN SUVOUN 1) POPTIO TIOU UMOPEL VA PETAPEPEL éval TIPOIOV UTTO
OUVABEIG 1} KAVOVIKEG TIEPIBANOVTIKEG GUVBNKEG. MpéTel va AapBdvovTal uidyn TEPUTTWOELG UTTEPBONKOU (POPTIOU KAl EEAUPETIKWV
GUVONKW®V KATA TNV EMAOYH TIPOIOVTWY Kall XWPNTIKOTNTAG TIPOIOVTWV.

Oplopéva amod Ta mPoidvTa oToug Kataldyoug Twv Straightpoint Ltd gival oxedlaopéva yia xprion pe e€omAiopd e€aptiong Kat
GUOTATIKA TTOU UITOPEL va TIPOC@PEPOVTAL amd S1apopous GANOUG KATAOKEVAOTEG. Eivat onpavtikd va SIaBAcETE Kat KATAVONoETE TN
BiBAoypaepic Tou IPOGPEPOLV AUTOL Ol KATAOKEUAOTEG, KABWG Kall T KUBEPVNTIKA TTPOTUTIA KAl BIOHNXAVIKA TEXVIKA eyXEIPIBIa.

H OVOpaOoTIKA XWwPNTIKOTNTA, O CUVTEAEOTHG OXESIOOMOU KAl N OVOUACTIKY TIUA QMOTENECUATIKOTNTAG KABE TPOIOVIWY Twv
Straightpoint Ltd pmopei va emnpeacTtolv amé mapdyovteg 6mws gBopd, KAk Xprion, umepeoptwan, SIaBewon, Mapapdpewon,
£0KEPHEVN aMNoiwan, NAIKIa Kot AAEG OUVONKES XPRoNG.

To ouvioTWEVO PopTio amddeENng yia OAa Ta oTolxeia mou KataokevaovTal kat mwholvTal and Tig Straightpoint Ltd eivat Simaoto
Tou opiou popriou epyaaiag (WLL), ektdc av opietat StagopeTikd. Amotehéopata SOKIAcTIKoU eNéyxou mephapBavovTal e Oha Ta
Tipoidvta évdegng goptiou Twv Straightpoint Ltd.

Alle produkter produsert og solgt av Straightpoint Ltd, er solgt med den uttrykkelige forstaelsen at kjeperen og brukeren er godt kjent
med trygg bruk, riktig behandling og bruk av produktet.

Ansvaret for trygg bruk, riktig behandling og bruk av produktet hviler pa brukeren.

Produktsvikt kan oppstd pa grunn av misbruk, feilaktig bruk, overbelastning, eller feilaktig behandling og vedlikehold.

Det finnes flertallige statlige og industristandarder som dekker produkter produsert og solgt av Straightpoint Ltd. Dette dokumentet
har ikke som hensikt & henvise til dem alle. Vi henviser til standarder som er mest oppdaterte slik som ASME B30.26-2010 “avtakbar
last indiserende utstyr.”

Klassifiseringer vist i Straightpoint Ltd litteratur gjelder kun nye eller produkter i “som ny tilstand”.

Klassifiserte kapasiteter definerer det starste trykket eller belastningen et produkt kan bzere under vanlige eller normale miljgmessige
betingelser. Slagbelastning eller ekstraordinaere betingelser ma tas i betraktning ved valg av produkter og produktkapasitet.

Noen av produktene i Straightpoint Ltd katalogene er designet for bruk med rigging hardware og komponenter som kan leveres fra
flere forskjellige produsenter. Det er viktig at du leser og forstdr litteraturen fra disse produsentene, sa vel som statlige standarder og
industritekniske handbeker.

Den klassifiserte kapasiteten, designfaktoren og effektivitetsgraden av hvert Straightpoint Ltd produkt kan vaere pavirket av slitasje,
misbruk, overbelastning, korrosjon, deformering, tilsiktet alterasjon, alder og andre bruksbetingelser.

Den anbefalte provebelastningen pa alle elementene produsert og solgt av Straightpoint Ltd, er to ganger arbeidsbelastningsgrensen
(WLL) (ABG), om ikke annet er vist. Prevebelastning er inkludert pa alle Straightpoint Ltd lastindiserende produkter.
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Alla produkter som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd sdljs med uttryckliga hanvisningar om att képaren och anvandaren har god
kdnnedom om sdker anvdndning, skotsel och tillimpningen av produkten. For scker anvéndning, skotsel och tillampningen av
produkten ansvarar anvdndaren.

Felaktig anvdndning, missbruk, Gverbelastning eller felaktig skétsel och underhall kan leda till att produkten forddrvas.

Det finns manga statliga standarder och branschstandarder som omfattar produkterna som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd .
Detta dokument forsoker inte referera till dem alla. Vi refererar till den Iampligaste standarden ASME B30.26-2010 for “l6stagbara och
belastningsindikerande enheter”. Varden som anges i litteratur fran Straightpoint Ltd gdller endast nya produkter eller produkter i
“nyskick”.

Den nominella kapaciteten definierar den storsta kraften eller lasten en produkt kan bdra under vanliga och normala
miljoférhallanden. Chockbelastning och exceptionella forhallanden maste beaktas vid val av produkter och produktkapacitet.

Nagra av produkterna som visas i katalogerna fran Straightpoint Ltd dr utformade for anvdndning med rigghardvara och
kompontenter som kan levereras fran flera olika tillverkare. Det dr viktigt att du laser och forstar litteraturen fran dessa tillverkare samt
statliga standarder och industritekniska handbocker.

Den nominella kapaciteten, utformningsfaktorn och verkningsgraden for varje produkt fran Straightpoint Ltd kan paverkas av slitage,
missbruk, Overbelastning, korrosion, deformation, avsiktlig fordndring, alder och annan anvdndning. Den rekommenderade
provbelastningen pa alla enheter som tillverkas och sdljs av Straightpoint Ltd dr dubbelt sa stor som den maximala arbetslasten, om
inte annat anges. Provtestning gors pd alla belastningsindikerade produkter fran Straightpoint Ltd.
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This is an installation guidance for the Straightpoint range of Load pins. %
It is recommended to follow the installation guide for better performance and accuracy of the load pins.

Most load pins are made to order and this guide is generic and so standard engineering and rigging practices must be followed in addition
to this guide.

While installing the load pin one of the important things to follow is the orientation of the load pin. The load pin will measure accurately
only when the orientation is correct. To ensure this, one should check for the arrow symbol @ on the load pin which will indicate the
direction of the load acting on the pin. Once the orientation is fixed, next step is to keep the load pin intact in position without any
rotation. For all the Straightpoint load pins an anti-rotation plate is supplied @. Using suitable fasteners fix the anti-rotation plate on to
the clevis/fixed structure where load pin is being installed @.

Vous trouverez ici des directives pour I'installation de la gamme d’axes dynamométriques de Straightpoint. -I
Nous vous recommandons de vous conformer au guide d’installation pour de meilleures performances et une plus grande

précision des axes dynamométriques.

La plupart des axes dynamométriques sont fabriqués sur commande et ce guide est générique, vous devez donc respecter les régles
d’ingénierie et de montage standard en complément de ce guide.

Lors de I'installation de I'axe dynamomeétrique, II est trés important de respecter son orientation. En effet, les mesures ne seront précises
qu’avec une orientation correcte. Pour garantir ce point, vous devez contrdler la fleche @ présente sur I'axe dynamométrique et qui indiquera
la direction de la charge exercée sur I'axe. Une fois I'orientation établie, vous devez ensuite vous assurer de maintenir la position de I'axe
dynamométrique sans aucune rotation. Une plaque anti-rotation est fournie avec tous les axes dynamométriques Straightpoint @. L utilisation
de fixations appropriées permettra de lier la plaque anti-rotation @ la chape/structure fixe ot est installé I'axe dynamométrique @.

Die ist eine Installationsanleitung fiir die Lastmessbolzen-Serie von Straightpoint. E
Fiir bessere Leistung und Genauigkeit der Lastmessbolzen empfehlen wir, das Handbuch zu befolgen.

Die meisten Lastmessbolzen werden auf Bestellung angefertigt. Diese Anleitung ist allgemeingiiltig gehalten, daher miissen zusdtzlich zu
dieser Anleitung maschinenbauliche und Befestigungsnormen eingehalten werden.

Bei der Installation des Lastmessbolzens ist die Ausrichtung des Lastmessbolzens ein wichtiges Kriterium. Der Lastmessbolzen misst nur dann
prazise, wenn die Ausrichtung stimmt. Um dies zu gewdhrleisten, solite man das Pfeilsymbol @ am Lastmessbolzen priifen, das die Richtung der
Belastung auf den Bolzen anzeigt. Wenn die Ausrichtung festgelegt ist, muss der Lastmessbolzen in seiner Position ohne jegliche Drehung
intakt gehalten werden. Fiir alle Straightpoint-Lastmessbolzen wird eine rotationshemmende Scheibe mitgeliefert @. Befestigen Sie die
rotationshemmende Scheibe mit passenden Halterungen am Biigel/Halterung, an der der Lastmessbolzen montiert wird @.

Esta es una guia de instalacion para la linea de Load Pins (pernos de carga) de Straightpoint. E
Se recomienda seguir la guia de instalacion para que los pernos de carga tengan un mejor rendimiento y mayor precision.

La mayoria de los pernos de carga se producen a pedido y esta guia es de cardcter genérico, de modo que deben seguirse las practicas
estandares de ingenieria y aparejo ademds de esta guia.

Almomento de instalar el perno de carga, uno de los aspectos importantes es su orientacion. El perno de carga llevard a cabo mediciones
precisas Gnicamente cuando la orientacion sea la correcta. A fin de garantizar esto, se debe verificar el simbolo de la flecha ® del perno
de carga que indicard la direccion de la carga que actiia sobre el perno. Después de fijar la orientacion, el siguiente paso es mantener el
perno de carga intacto en su lugar, sin que se produzca ningtin tipo de rotacion. Todos los pernos de carga de Straightpoint incluyen una
placa anti rotacion @. Se deben utilizar elementos de sujecion adecuados para fijar la placa anti rotacién a la horquilla/estructura fija
donde se estd instalando el perno de carga @.

La presente & una guida all'installazione per la gamma di spinotti di carico Straightpoint. I]
Si raccomanda di seguire la guida all’installazione per una migliore performance e maggiore accuratezza degli spinotti di carico.

Lamaggior parte degli spinotti di carico sono fatti su misura e la presente guida & generica, pertanto devono essere seqguiti, oltre a questa guida,
anche concetti di ingegneria standard e procedure di prassi.

Nell'installazione dello spinotto di carico una delle cose piti importanti da seguire & I'orientamento dello spinotto di carico. Lo spinotto di carico
misurerd accuratamente solo se |'orientamento & corretto. Per far si che cio accada, & opportuno controllare il simbolo con freccia ® sullo
spinotto di carico che indicherd la direzione del carico sullo spinotto. Una volta fissato I'orientamento, il passo successivo é tenere lo spinotto di
carico intatto in posizione senza alcuna rotazione. Per tutti gli spinotti di carico Straightpoint viene fornita una piastra anti rotazione @. L' utilizzo
di elementi di fissaggio fissa la piastra anti rotazione alla struttura fissa/forcella dove viene installato lo spinotto di carico @.
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Dit is een installatieleidraad voor de serie lastpennen van Straightpoint. =
Het is raadzaam om de installatiehandleiding te volgen voor betere prestaties en nauwkeurigheid van de lastpennen.

De meeste lastpennen zijn volgens de specificaties van de order gemaakt. Deze handleiding is algemeen en dus moeten
standaardengineering- en takelwerkwijzen worden gevolgd naast deze handleiding.

Tijdens de installatie van de lastpen moet de richting van de pen worden aangehouden. De lastpen meet alleen nauwkeurig, wanneer de
richting correct is. Controleer het pijlsymbool @ op de lastpen dat de richting van de last die op de pen inwerkt, aangeeft om dit te
waarborgen. Wanneer de richting eenmaal is vastgelegd, is de volgende stap om de lastpen op zijn plaats in tact te houden zonder rotatie.
Voor dlle lastpennen van Straightpoint wordt een antirotatieplaat meegeleverd @. Bevestig de antirotatieplaat met gebruik van geschikte
bevestigingsmiddelen op de harp/vaste constructie waar de lastpen wordt geinstalleerd @.

HacToAwmit AOKyMeHT npeacTaBnAeT coboii MHCTPYKLMIO MO YCTaHOBKe LWTUGTOB M3MepeHIA Harpy3ku Straightpoint. E
[InA MakcmanbHo 3hGEKTUBHOCTU 1 TOUHOCTI paboTb! LUTUGTOB U3MEPEHNA Harpy3KI peKoMeHayeTcA cobnioaaTb

npuBeAeHHbIe NHCTPYKUNA.

Kak npaswno, LLITI/I(I)TbI N3MepeHNA Harpyskn U3rotaB/IMBAOTCA Ha 3aKas, NO3TOMY [aHHOEe PYKOBOACTBO ABNAETCA YHMBEPCA/IbHbIM.
CobnioaaiiTe CTaHAAPTHbIE MPaBUNa 1 MPoLeAyPbl CTPOMOBKY, HE OMMCaHHbIE B JAHHOM AOKYMEHTE.

MMpw ycTaHoBKe WTUdTa CieauTe 3a ero HanpasneHiem. Mzaenve GyaeT faBaTb TOUHbIE MOKa3aHUA TOMbKO MPU NPaBUSTbHON YCTaHOBKE.
Haiigure cTpenky © Ha wndre: oHa NOKa3bIBaeT, B KakoM HaMpaB/eHy AoMKHa NpyiaraTbcA Harpy3ka. [lanee KpaiiHe BaxHO, U4ToGbl
WTKT Gbi HaAEKHO 3adVKCMPOBAH U He BPaLLanca. B KOMMNeKT NocTaBKy Bcex LWTUGTOB n3mepeHus Harpysku Straightpoint. exogut
cTonopHas nnactvHa @, He JaloW@A M3[ENMIo BpaLLaTbCA. 3aKpenuTe MnacTuHy Ha CKOGe/OMOPHONM KOHCTPYKLMM, Ha KOTOpYio
YyCTaHaBNMBaeTCcA LI.ITI/I(")T 0, C MOMOLLIbIO NOAXOAALUNX KPENEXKHDIX 3/IeMEHTOB.

To mapdv ivat évag 08nyog EYKATAoTaon  yia T oipd mieipwy gopTiou TG Straightpoint. :|:
JuVIoTATAL VO OKONOUBE(TE TOV 08NYO £YKATACTAONG YIa KAAUTEPN AMOS00T Kall akpiBEIa TwV TEIPWV (opTiou.
Ol TIEPIOTATEPOL TIEIPOL POPTIOU KATAOKELAJOVTAL KATOMY TIapayyeNiag Kat autdg gival £vag YEVIKOG odnydc, EMOpévwe TIPEMEL va
AKOAOUBOUVTAI Ol TUTTIKEG TIPOKTIKEG MNXAVIKIG KAt OTTANIGHOU EMITAEOV TOU 08nyou.

Katd v eyKatéoTaon Tou TIEIPoU (opTiou, éva ONUAVTIKO OTOIKEIO TTOU TIPETTEI VA THPEITE Eval 0 TTPOCAVATONOHAG TOU TIEIPOU (POPTIOU.
O meipog @opTiou Ba ETPA pe aKPiBEL pOvVo GTav o TPooavaToMopAE eivat 0pBoG. MNa va 1o aoPaNioeTe, Ba TIPETEL va ENEYKETE TO
oUpBoNo BéNoug O oTov TiEipo opTiou, To omoio Ba uTodelkvUEL TNV KaTeUBUVGN TOu PopTiou ooV TIEPO. OTaV 0 TIPOCAVATONGUOG Eivat
OWOTOG, TO EMOHEVO PBripa givat n Slatrpnon g B£0ng Tou TEIPOU YopPTiou XWPIE TUXOV TTEPICTPOPH. Ma GAOUG TOUG TIEIPOUG PopTiou
Straightpoint mapéxetat pia mMdka pn meplotpo@ric @. XpnotpomolwvTag KAatdANAoUG oUVSECHOUG OTABEPOTIOINOTE TNV TIANGKA [N
TIEPIOTPOPIIG OTO AyKIOTPO/OTABEPH KATAOKEUN, 6TTou eykadioTtatal o Teipog popTiou @.

Dette er en installasjon veiledning for Straightpoint serien med Load Pins. [
Det anbefales a falge installasjonsveiledningen for beste ytelse og neyaktighet med Load Pins'ene. i
De fleste Load Pins er laget pa bestilling og denne guiden er generisk og sa vanlig teknisk og riggings praksis ma falges i tillegg til denne
veiledningen.

Ved installasjon av Load Pin‘en er en av de viktigste tingene a felge, orienteringen av Load Pin'en. Load Pin‘en vil kun male neyaktig nar
orienteringen er korrekt. For @ sikre dette ber man se etter pilsymbolet ® pa Load Pin'en som indikerer retningen av lasten som virker pa
pinnen. Nar orientering er fastsatt, er neste trinn & holde Load Pin'en i ro i posisjon uten rotasjon av noe slag. For alle Straightpoint Load
Pin'ene medfalger det en antirotasjonsplate @. Ved hjelp av egnede festemidler festes antirotasjonsplaten pa sjakkel / fast struktur hvor
Load Pin‘en blir installert @.

Detta dr en installationsvagledning for Straightpoint-sortimentet med belastningsstift. -I
Det rekommenderas att man fljer installationsvagledningen for bdttre prestanda och precision for belastningsstiften.

De flesta belastningsstift dr mattbestdllda och detta dr allménna anvisningar, sa standardpraxis for tekniska och riggningsrelaterade
atgdrder bor iakttas utdver dessa anvisningar.

Vid installation av belastningsstiftet dr nagot av det viktigaste att man ér uppmdrksam pa belastningsstiftets riktning. Belastningsstiftet
kommer endast att mdta med precision ndr riktningen dr korrekt. For att sdkerstdlla detta, bor man leta upp pilsymbolen ® pa
belastningsstiftet som anger riktningen for belastningen som stiftet utsctts for. Sa snart som riktningen dr faststdlld, dr ndsta steg att
bibehdlla stiftet fixerat pd dess position utan nagon rotation. Alla Straighpoint-belastningsstift levereras med en antirotationsplatta @.
Anvdnd ldmpliga fastanordningar och fixera antirotationsplattan pa den klyka/struktur dar belastningsstiften ska installeras @.
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Arigid support structure is required to minimise the bending forces imparted on to the pin. The pin works by sensing the ™ L
shear, and any bending stresses within the pin will degrade its overall accuracy. The fit of the pin within its mating holes ZIS
is important in the overall performance of the load pin. For an “optimum" range pin, an H7, g6 fit would normally be recommended, however
this is not always achievable in the field and some slight loss of repeatability and linearity can normally be tolerated at the expense of an ‘easy
tofit' requirement.

Bearing stresses and overall proportions of the pin are always taken into consideration with the design of a new pin. We always endeavour to
optimise the performance of any pin (within its service structure) given the restraints placed upon it. The key consideration in the performance
of any load pin is that if there is no change in the geometry of the pin, the loading structure or loading conditions, throughout the range of the
pin (0-100 %), then a high performance can be expected. Even minimal bending of the structure, changes in bearing areas or bending of the
load pin (if highly loaded) will have an affect on performance, however, repeatability is unlikely to be affected.

Une structure de support rigide est nécessaire pour minimiser les forces de torsion exercées sur I'axe. L’axe opére en I]
détectant les cisaillements, et toute contrainte de torsion sur |'axe détériorera sa précision globale. Il est important que

I'axe s’ajuste correctement dans les trous de couplage pour la bonne performance globale de I'axe dynamomeétrique. Pour un maintien «
optimal », un jeu H7, g6 serait normalement recommandé, ce n’est toutefois pas toujours possible sur le terrain, et une légére perte de
répétabilité et linéarité peut généralement étre tolérée aux dépens de I'exigence d’un montage facile.

Les contraintes de soutien et les proportions globales de I'axe sont toujours prises en compte lors de la conception d’un nouvel axe. Nous nous
efforcons toujours d’optimiser la performance de chaque axe (au sein de sa structure de service) en fonction des contraintes exercées sur
celui-ci. Pour une bonne performance d’un axe dynamomeétrique, il est nécessaire de s’assurer qu’il N’y ait aucun changement dans la
géométrie de I'axe, la structure de charge ou les conditions de charge, sur la portée de I'axe (0 -100 %). Si cette considération est respectée,
alors une haute performance peut étre atteinte. Une torsion méme minime de la structure, des changements dans les zones de maintien ou
une torsion de I'axe dynamométrique (en cas de forte charge) auront un effet sur la performance, mais la répétabilité n’est toutefois pas
susceptible d'étre affectée.

Zur Minimierung der Biegekrdfte, die auf den Bolzen einwirken, ist eine feste Halterung erforderlich. Der Bolzen misst die E
Abscherung, und alle Biegekrdfte innerhalb des Bolzens beeintréichtigen seine Préizision insgesamt. Der Sitz des Bolzens

in seinen Stecklochemn

ist fiir die Gesamtleistung des Lastmessbolzens wichtig. Fiir einen Bolzen mit idealer Messbreite empfiehlt sich normalerweise eine Passung von
H7, g6, dllerdings ist das in der Praxis nicht immer zu erreichen, und ein leichter Verlust von Wiederholbarkeit und Linearitdt ist normalerweise zu
verschmerzen, damit der Bolzen einfach einzusetzen ist.

Belastung und GesamtausmaBe des Bolzens werden bei der Anfertigung eines neuen Bolzens stets in Betracht gezogen. Wir sind stets bemiiht,
die Leistung jedes Bolzens innerhalb seines Einsatzumfelds und unter Berticksichtigung der gegebenen Einschrénkungen zu optimieren. Bei der
Leistung eines Lastmessbolzens ist vor allem anderen zu bedenken, dass eine hohe Leistung zu erwarten ist, sofern die Geometrie des Bolzens,
der Belastungshalterung oder Belastungsbedingungen innerhalb der Bolzenserie unverdndert bleiben. Schon kleine Biegung der Halterung,
Veranderungen in des Belastungszonen oder eine Biegung des Lastmessbolzens (bei starker Belastung) kénnen sich auf die Leistung auswirken;
die Wiederholbarkeit wird allerdings kaum beeintrdchtigt sein.

Se necesita una estructura de soporte rigida a fin de minimizar las fuerzas de flexion que se ejercen sobre el perno. E
El funcionamiento del permo se basa en medir el esfuerzo constante, y cualquier fuerza de flexion dentro del perno

disminuira su precision total. El ajuste del perno dentro de sus orificios de acople es importante para el rendimiento general del perno de carga.
Para lograr un rango “optimo” del perno, normalmente se recomienda un ajuste H7, g6. Sin embargo, esto no siempre es viable en el campo de
aplicacion y se puede tolerar, en general, una leve pérdida de repetibilidad y linealidad en pos de una mayor facilidad de ajuste.

Tanto las tensiones de soporte como las proporciones generales del pemo se tienen en cuenta en el disefio de un perno nuevo. Siempre nos
esforzamos por optimizar el rendimiento de todos los pernos (en su estructura de servicio) dentro de las limitaciones que los condicionan. El
aspecto central que se debe considerar en cuanto al rendimiento de cualquier perno de carga es que si no hay cambios en la geometria del
permo, la estructura de carga o las condiciones de carga, en todo el rango del pemno (del 0 al 100 %), cabe esperar entonces un alto nivel de
rendimiento. La flexion de la estructura, los cambios en las areas de flexion o la flexion del perno de carga (si esta muy cargado), incluso si son
minimos, afectardn el rendimiento; no obstante, es poco probable que se afecte la repetibilidad.

Una struttura di supporto rigida & richiesta per minimizzare le forze di torsione impartite sullo spinotto. Lo spinotto funziona I]
rilevando il taglio, e qualsiasi stress dovuto a torsione all’interno dello spinotto ne compromettera I"accuratezza generale.

La misura dello spinotto all’'interno dei suoi fori di accoppiamento & importante per la performance generale dello spinotto di carico. Per uno
spinotto dall'intervallo "ottimo”, un H7, viene normalmente raccomandata una misura g6, tuttavia questo non & sempre possibile nel settore e
puo essere normalmente tollerata una leggera perdita di ripetibilita e linearita alle spese di un’esigenza di facilita di inserimento.

Laresistenza agli stress e le proporzioni generali dello spinotto sono sempre tenute in considerazione nella progettazione di un nuovo spinotto.
Ci impegniamo sempre per ottimizzare la performance di qualsiasi spinotto (all'interno della sua struttura di servizio) dati i limiti posti. La
considerazione chiave nella performance di qualsiasi spinotto & che se non awiene alcun cambiamento nella geometria dello spinotto, la
struttura portante o le condizioni di carico, attraverso I'intervallo dello spinotto (0 -100 % ), allora ci si pud aspettare una performance elevata.
Anche la minima torsione della struttura, cambiamenti nelle superfici di supporto o torsione dello spinotto di carico (se sottoposto a carico
elevato) avranno un effetto sulla performance, tuttavia, & improbabile che influiscano sulla ripetibilita.

Er is een stijve steunconstructie vereist om de buigkrachten te minimaliseren die op de pen worden overgebracht. De pen werkt =
door het detecteren van de schuifspanning en enige buigspanning binnenin de pen verlaagt zijn totale nauwkeurigheid. De passing

van de pen in zijn montagegaten is belangrijk voor de totale prestaties van de lastpen. Voor een pen met een "optimaal” bereik, een H7, zou een
g6-bevestiging doorgaans worden aanbevolen. Dit is in het veld echter niet altijd mogelijk en een gering verlies van reproduceerbaarheid en
lineariteit kan normaliter worden getolereerd ten koste van een 'easy to fit' (gemakkelijk te bevestigen) -vereiste.

Met oplegspanningen en de totale proporties van de pen wordt bij het ontwerp van een nieuwe pen altijd rekening gehouden. Wij streven altijd
naar de optimalisatie van iedere pen (binnen zijn servicestructuur) gezien de begrenzingen die deze ondergaat. De belangrijkste overweging bij
de prestaties van een lastpen is dat, als er geen verandering in de geometrie van de pen, de belastingconstructie of de
belastingomstandigheden optreedt in het volledige bereik van de pen (0 - 100% ), hoge prestaties mogen worden verwacht. Zelfs een
minimale buiging van de constructie, wijzigingen in opleggingsgebieden of buiging van de lastpen (onder zware belasting) zijn van invioed op
de prestaties. Het is echter onwaarschijnlijk dat de reproduceerbaarheid wordt aangetast.
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KecTkan onopHasA KOHCTPYKLIVA HeobX0AVMa, YTOGbI CHI3UTb BO3AENCTBIE Ha LTUT v3rnbatoyx cv. MpuHLmMN paboTb i
WT$Ta OCHOBAH Ha CYMTBIBAHUM YCUIUA CABIMa, MOSTOMY BO3AEMCTBYIE 0G0 M3MBatOLLIEN CUMbl CHVPKAET TOYHOCTb PaGoTbI

usnenva. Mocaaka WTdTa B KpeneHbIX OTBEPCTUAX KpaliHe BakHa AnA SGPeKTMBHON paboThbl n3penua. OBbIMHO AiA OMTVMANbHOM
paboTbl WTidTa pekomeHayeTcA 1Cronb3osaTb Nona aonycka H7, G6. K coxaneHuio, 3To He Bcersjia BO3MOXHO, 113-3a YEro HeMHoro
CHIXXAeTCA BOCMPOV3BO/VIMOCTb PE3yNbTaToB U JIMHEHOCTD. TeM He MeHee, laHHasA NpobnieMa KOMMEHCVPYeTCA NPOCTOTON YCTaHOBKMN
ENT LN

IMpu pa3paboTke HOBOTO LUTMGTA BCEMAA YUUTBIBAETCA YAE/bHAsA HarpysKka Ha NOAWMMHVKIA 1 06Lve rabapuTbl n3genus. Mbl cpemimcs
OMTUMM3MPOBATbL PABOTy BCeX WTUGTOB (B NpeAenax BO3MOMXKHOIO) C YYETOM BCEX MPVIMEHNMBIX OrpaHUueHui. KntoueBoli dakTtop ana
paboTbl N06Oro WTNdTa — HamMuve U3MEHEHWA B ero reoMeTpun. Mpu OTCYTCTBUM U3MEHEHUIA B FeOMeTpIN V3AEeNKs, a Taikke B
napameTpax Harpyskv Bo Bcem AuanasoHe pabotbl wndra (0-100%) spdekTBHOCTL paboThbl WndTa GYAET AOCTaTOUHO BbICOKOW.
Vi3mMeHeHuA B Harpy3Ke Ha MOALMMHIK Uv U3rb WtndTa (daxke MUHMATbHbIE) 3aMETHO BAIOT Ha 3(dEKTVBHOCTb PaboTbl 13aenus, 1 B
peakux atyvasax — Ha BOCMPON3BOANMOCTb Pe3ynbraToB.

ATIQITETAN P0Gt GKAPITTT KATAOKEUT) OTHPIENG YIal TNV ENAKIOTOTTOINON TwV SUVANEWV KAUPEWG TIOU peTadidovTal aTov TiEipo.
O meipog Aertoupyei avixvelovtag Tn SIATUNTIKN TEOT Kal OTTOIECSITTOTE TAOEIG KApWPEWS oTov TiEipo Ba unofabpicouv T

GUVONIKT| TOU OKPIBELQ. H EQAapHOYT TOU TIEIPOU OTIG OTTEG CUVAPHOYIG TOU EiVAl GNIAVTIKY| VIOt TN GUVOAIKH ArG5001 TOU TIEIPOU (opTiou.
Mo évav meipo "BéNTioTou" elpoUC cuvioTatal pia ipocappoyr H7, g6 urd @uoIooyIKEG ouVBrKeG. QoTA00, AUTO Sev Eival TIAVTA EPIKTO
0T TIESIO Kal pIa HIKPY) AMMWAELR EMAVAANYILOTNTAG KAl YPOUIKOTNTAG MITOPED va €ival QVEKTH €16 BAPOG Mg amaitnong "eUKoANG
TIPOCOPHOYAC'.

O1 TAOEIG EPeSPAVOU Kall Ol OUVONIKEG avahoyieg Tou Tieipou AapBavovtal mavta umdyn ot oxediaon evag véou meipou. Mpoomaboupie
Tdvta va BENTIOTOTOIOUHE TV andS00T KABE TTEipou (EvTog TG SOUNG UMNPEDIWOY Tou) AapBAavovTag oY TOUG TIEPIOPICHOUG TIOU
empBAaNovTal o auTOV. Baotkd onueio avapopika e Ty amddoon KABe Tieipou gival To Yeyovog Twg v Sev LTIAPYEL AMayr| 0N
YEWHETPIO TOU TTEIPOU, 0T SO POPTWONG 1 OTIC CLUVBRKES POPTWONG, 0 GAO TO EUPOG TOU TiEPOU (0-100%), TOTE pia LPNAY armedoon
elvatavapevopevn. AKOpN Kat pia EAGKIoT Kappn T Sourc, aMayEg oTIC TIEPIOXEG ESpaong 1 KApn Tou Teipou @opTiou (o€ mepimwon
uPnou opriou), Ba £xouv EMIMTWON OTNV AMdS00T, WOTOCO, N ENAVAANPILGTTA SUCKOAA Ba EMMPEACTEL.

En stiv baerekonstruksjon er ngdvendig for @ minimere bayekrefter som paferes pinnen. Pinnen fungerer ved a fole I
skjeer, og bayespenninger i pinnen vil forringe dens totale ngyaktighet. Passformen av pinnen innenfor hullene de skal inn i 1N
er viktig for den totale ytelsen av Load Pin‘en. For en “optimal” pinne, vill en H7/ g6 toleranse normalt bli anbefalt, men dette er ikke
alltid er oppndelig i felten, og noen sma tap av reproduserbarhet og linearitet kan normalt tolereres pa bekostning av et ‘enkel a
montere’ krav.

Baerestress og generelle proporsjoner hos pinnen tas alltid hensyn til ved utformingen av en ny pinne. Vi forspker alltid @ optimalisere
ytelsen pa en pinne (innen sin arbeids-struktur) gitt de begrensninger lagt pa den. Nekkelvurderingen i utferelsen av enhver Load pin
er at hvis det ikke er noen endring i geometrien til pinnen, lastestruktur eller belastningsforhold, gjennom pinnens arbeidsomrade (0
-100%), kan en hay ytelse forventes. Selv ved minimal baying av strukturen, vil endringer i baereomrader eller baying av load pin‘en
(hvis hayt belastet) ha en innvirkning pa ytelsen, men det er lite sannsynlig at repeterbarheten pavirkes.

En styv stodstruktur krdvs for att minimera bojkrafterna som stiftet utsatts for. Stiftet fungerar genom avkanning av -I
skjuvning och eventuella bojpakanningar inom stiftet kommer att forsdmra dess totala noggrannhet. Passformen for stiftet

inom dess monteringshal dr viktig for belastningsstiftets Gvergripande prestationsformaga. For ett “optimalt” belastningsstift,
rekommenderas en g6-tillpassning, dock gar det inte alltid att uppna pa faltet och sma forluster av repeterbarhet och linjdritet kan
normalt tolereras pa bekostnad av ett krav pd 'ldtt montering’.

Belastningsspanning och stiftets Gvergripande proportioner tas alltid med i berdkningen vid design av ett nytt stift. Vi stravar alltid efter
att optimera prestandan for varje stift (inom dess servicestruktur), beroende pa radande begransningar. Nyckelfaktorn ndr det gdller
prestandan for ett belastingsstift dr att det inte forekommer nagra forandringar i stiftets geometri, belastningsstruktur eller
belastningsférhallanden inom stiftets intervall (0-100 %). Da kan hég prestanda forvéntas. Aven minimal béjning av strukturen,
dndringar i belastningsomraden eller bojning av belastingsstiftet (vid hdg belastning) kommer att paverka prestandan. Dock dr det
osannolikt att repeterbarheten paverkas.
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Straightpoint load pins has a wide variety of configurations made to meet exact requirements of the customer, like load pins %
with cable gland and cable, load pins with end box and connector, wireless load pins, load pins for the marine environment.

At no point should the customer try to open or repair any load pins or part of load pins, including the cable gland, without prior
consultation with Straightpoint technical advisors.

In addition, Straightpoint factory calibrations are intended to simulate installed conditions, normally calibrated in half or full blocks in a
traceable compression test machine. When a load pin is supplied as the sensing member of a shackle, we would normally calibrate the
total shackle assembly in tension, however, it is recommended that an in-place calibration be performed to account for any installation,
tolerance, and/or alignment influences affecting sensor measurement.

Les axes dynamomeétriques de Straightpoint disposent d’une grande variété de configurations permettant de répondre aux I
exigences exactes du client, comme des axes dynamomeétriques avec presse-étoupes et cables, des axes dynamométriques avec
collecteurs et connecteurs, des axes dynamomeétriques sans fil, ou des axes dynamomeétriques pour I'environnement marin.

Le client ne doit en aucun cas tenter d’ouvrir ou de réparer un axe dynamométrique ou une partie de celui-ci, y compris le presse-étoupe,
sans avoir au préalable consulté les conseillers techniques de Straightpoint.

En outre, les étalonnages usine de Straightpoint sont prévus pour simuler les conditions en installation, normalement calibrés dans des blocs
complets ou partiels sur une machine de tests de compression tracable. Lorsqu’un axe dynamométrique vous est fourni comme élément de
détection d’une manille, nous calibrons généralement I’assemblage complet de la manille en tension, cependant, il est recommandé de
procéder & un étalonnage sur place pour rendre compte des éventuelles influences d’installation, de tolérance et/ou d’alignement pouvant
affecter les mesures du capteur.

Die Lastmessbolzen von Straightpoint verfiigen tber vielfdltige Konfigurationen, um den prdzisen Kundenanforderungen zu E
entsprechen, z. B. Lastmessbolzen mit Kabeldurchfiihrung und Kabel, Lastmessbolzen mit Endbox und Stecker, drahtlose
Lastmessbolzen, Lastmessbolzen fiir Gebrauch unter Wasser.

Der Kunde sollte nie versuchen, Lastmessbolzen oder Teile davon, einschlieBlich der Kabeldurchfiihrung, ohne technische Beratung seitens
Straightpoint zu 6ffnen oder zu reparieren.

Auperdem sollen die Werkseinstellungen von Straightpoint Montagesituationen simulieren und werden in halben oder ganzen Blocks in
einer Testmaschine mit logbarem Druck kalibriert. Wenn ein Lastmessbolzen als Erfassungselement eines Schakels geliefert wird, wiirden
wir normalerweise das gesamte Schdkelelement unter Spannung kalibrieren; allerdings empfehlen wir eine Vor-Ort-Kalibrierung, bei der
Jjede Montage, Abweichung bzw. Ausrichtungsfaktoren berticksichtigt werden, wodurch die Erfassung/Messung beeinflusst werden kann.

Los pernos de carga de Straightpoint cuentan con una amplia variedad de configuraciones para satisfacer los requisitos E
especificos de cada cliente, como pernos de carga con prensacable y cable, pernos de carga con caja final y conector, pernos
de carga inaldmbricos, pernos de carga para entornos maritimos.

El cliente no deberd, bajo ninguna circunstancia, intentar abrir o reparar los pernos de carga o piezas de los pernos de carga, incluido
el prensacable, sin consultar previamente a los asesores técnicos de Straightpoint.

Asimismo, las calibraciones de fabrica de Straightpoint tienen por objetivo reproducir las condiciones de instalacion, se calibran
normalmente en mitades de bloques o bloques completos en una maquina de prueba de compresion trazable. Cuando el perno de
carga se ofrece como elemento sensor de un grillete, normalmente calibramos el conjunto completo del grillete en la tension; sin
embargo, se recomienda realizar una calibracion en el lugar a fin de considerar cualquier influencia de las condiciones de instalacion,
tolerancia y/o alineacién que afecten la medicion del sensor.

Gli spinotti di carico Straightpoint presentano un’ampia varieta di configurazioni fatte per soddisfare i requisiti esatti del I]
cliente, come spinotti di carico con passacavo e cavo, spinotti di carico con box finale e connettore, spinotti di carico wireless,
spinotti di carico per I'ambiente marino.

In nessun momento I'utente deve cercare di aprire o riparare spinotti di carico o parti di essi, incluso il passacavo, senza la precedente
consulenza di tecnici Straightpoint.

Inoltre, le calibrazioni di fabbrica Straightpoint sono intese per condizioni di installazioni simulate, normalmente calibrate in blocchi
parziali o interi in una tracciabile macchina per prove di compressione. Quando uno spinotto di carico & fornito come I’elemento di
rilevamento di una catena, normalmente calibreremo I'assemblaggio totale della catena in tensione, tuttavia si raccomanda che sia
svolta la calibrazione in atto per considerare qualsiasi influenza dovuta a installazione, tolleranza, e/o allineamento che possa avere un
impatto sul sensore per la misurazione.

Straightpoint-lastpennen hebben talloze configuraties om exacte te voldoen aan de vereisten van de klant, zoals =
lastpennen met kabelwartel en kabel, lastpennen met eindafdichting en connector, draadloze lastpennen, lastpennen
voor de maritieme omgeving.

Het is voor de klant nooit toegestaan om lastpennen of delen van lastpennen, met inbegrip van de kabelwartel, proberen te openen
of te repareren zonder voorafgaand overleg met de technische adviseurs van Straightpoint.

Bovendien zijn de kalibraties in de fabriek van Straightpoint bedoeld om de omstandigheden te simuleren na installatie. Doorgaans
worden deze in halve of volledige blokken gekalibreerd in een traceerbare drukproefmachine. Wanneer een lastpen wordt geleverd als
detectiedeel van een sluiting, zouden we normaliter de totale sluitingconstructie onder spanning kalibreren. Het is echter raadzaam
om een kalibratie op locatie uit te voeren om rekening te houden met enige installatie-, tolerantie- en/of uitlijningsinvioeden die de
sensormeting aantasten.
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PasHoo6pasue Mogenel WT$TOB M3MepeHua Harpy3ku Straightpoint no3sonseT HalTV 13fesnVe, TOYHO OTBEYAIOLLEE 3arpocam i
KIVIeHTa, Hanpumep LTUQTHI C KabembHOI BTYKOW 1 Kabenem, LT dTbI C OKOHEUHOI MyTOV 1 pasbemoM, GecrpoBOAHbIE
WTNTHI, LWTMGTbI ANA MOPCKOI NPOMBILLNEHHOCTN.

He ponycKaeTcs pa3bopka 1 PEMOHT Culamy KiieHTa LTUGTOB 1 UX KOMMOHEHTOB, BK/oYan KaberbHble BTy Meper BbINonHeHeM
PPEMOHTHbIX PAabOT 0BPATUTECH K TEXHUYECKUM KOHCY/bTaHTam Straightpoint.

Kpome Toro, 3aBofickvie HacTpoiku Straightpoint 06bIMHO COOTBETCTBYIOT YCIOBMAM PaboThl M3fenua. KanmbpoBka npovsBoauTcaA
MOJIOBVHHBIMY WM MOJHBIMY 6/10KaMK B MaLlLMHE ANA KOHTPONPYEMOTrO UCMbITaHUA Ha Cxatue. Ecm lJJTI/Id)T N3MEePEeHnA Harpyskun
npeaHasHavaeTcA 1A 1CNoNb30BaHA B KauecTBe aTuvka BepT/Iora, Mbl MPOBOAVIM KaniGPOBKY HaTsXKeHIA BCEro y3/ia B c6ope, 0fiHako
B TaKVX CIly4asx PeKOMEeHYeTCA MPOV3BOANTL KaMBPOBKY Ha MeCTe, UTOBbI y4eCTb BCe BOMOXHbIE $akTopbl, BIVAIOLLME Ha MOKa3aHWA
[laTumKa (yCTaHOBKa, AOMYCKI U/ PEryNIMpoBKa).

TTOU IKAVOTTOIOUV CUYKEKPILEVEG OTTAITHCELG TOU TIENATH, OTTWG TTEIPOUG popTiou pe oTUMMOBNITTTN KaAwdiou Kat KaAWSI0, TEipoug
(POPTIOU HIE KUTIO TEPHATIOHOU KAt CUVOETHPA, ACUPHATOUG TIEIPOUG (POPTIOU KAl TIEIPOUG (popTiou yia BaAGCato TEPIBANOV. i

O mieNdtng Sev Ba mpémel TIoTé Vot QVOIEEL 1 VOl ETTIOKEVATEL TOUG TTEIPOUG (POPTIOU 1) TUAHOTA TWV TIEIPWV PopTiou, cupmepapBavopévou
Tov oTUTTOBNITTTN KaAwSiwy, XwPIG va €xel CUUBOUAEUTEL £K TwV TIPOTEPWV TOUG TEXVIKOUG ouMBoUAoUG TN Straightpoint.

Emm\éov, ol epyootactakéc Babpovopnoel; tng Straightpoint otoxeouv 0TNV TPOCGOHOIWON TwWV GUVONKWY EYKATACTAONG, HE HIC
PUOIONOYIKT) BaBUOVOUNON HIGOU 1) OAOKANPOU UMAOK OF va LNXAvNHa avixveuotpwy SoKIpwy oupnieong. Otav évag meipog goptiou
TIAPEXETA WG TO PEPOG AViXVEUONG EVOG GUVSETIKOU Kpikou, Ba BaBHOVOpOUCapE UTIO QUOIONOYIKEG GUVOIKEG TNV TAoN OAOKANPNG TNG
OUVSETHONOYIOG KPIKWY, WOoTOO0, cuviotatal n Babuovdpnon mediou mpokeipievou va An@Bouv TGN TUXOV EMPPOEG EYKATACTAONG,
avoyrg r/kat euBuypduuiong, o ennpedlouy T Pétpnon alednTrpea.

Straightpoint load pins har et bredt utvalg av konfigurasjoner laget for @ mete eksakte krav fra kunden, som load pins 1|
med kabelgjennomfering og kabel, load pins med terminal boks og konnektor, tradlese load pins, og load pins for det T
marine miljo.

Ikke i noe tilfelle ber kunden forseker & dpne eller reparere load pins eller del av load pins, inkludert pakknippelen, uten forutgaende
konsultasjon med Straightpoint's tekniske radgivere.

I tillegg er Straightpoint's fabrikk kalibreringer ment & simulere installerte betingelser, normalt kalibrert i hel- eller halvblokker i en
sporbar kompresjonstestmaskin. Nar en load pin tilferes som falerorgan i en sjakkel, ville vi normalt kalibrere den totale
sjakkel-sammenstillingen under strekk, det er imidlertid anbefalt at en kalibrering utferes pa stedet for a ta hensyn til en hvilken som
helst installasjon, toleranse og / eller innretnings pavirkninger som som kan pavirke sensorens maling.

Straightpoint-belastningsstift kan erbjuda flera olika konfigureringar som @r anpassade for att uppfylla kundens krav sa -I
exakt som méjligt, som belastningsstift med kabelférskruvning och kabel, belastningsstift med slutdosa och kopplingsdon,
tradosa belastningsstift eller belastningsstift for marin miljo.

Kunden bor under inga omstdandigheter forséka 6ppna eller reparera nagot belastningsstift eller tillhorande komponenter, inklusive
kabelférskruvningen, utan att forst radfraga Straightpoints tekniska radgivare.

Dessutom har Straightpoints fabrikskalibreringar for avsikt att simulera installationsforhallandena, som vanligen kalibreras i halva eller
hela block i en sparbar kompressionstestmaskin. Ndr en belastningssprint levereras som sensorkomponent i en bygel, skulle vi normalt
kalibrera hela bygelenheten under spanning, dock rekommenderas det att en kalibrering utfors pa plats for att beakta olika
installationsvillkor, tolerans och/eller instdllningspaverkan som kan paverka sensorns mdtformaga.

¥t Straightpoint EFAHHT T A MEHNEE, LUAREANEMAER, MH B OB HE. ﬂt‘%iﬁ
HRMBMEREFNHEY, TEEEH. BECRREEH. =B

g%ﬁ%ﬂiéﬁ@ Straightpoint B AME], FEEMERT, BFYRMIZREIFREECHTHRBEHESG, HheF
48P0,

LE5h, Straightpoint T/ #f ETERIMERERIESR, BEELEWELR XL FROF N SENRPEE, LIRBHIF
RERAHNEHAHEN, RIEFSRELTRHERS TR MIFAMS, KM, BIHTRBEE, DRAZEE
REMNEBREMLRE. MMM/ HX AL,
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The wireless hand held or USB base station shall be in direct line of sight to the wireless enclosure fitted on the load pin. AN
If this is not possible due to the onsite interference, Straightpoint can supply signal boosters. S
Please refer SW-HHP (SU3479) manual for more details on hand held.

La télecommande sans fil ou la base USB doivent étre en contact visuel direct avec le boitier sans fil fixé sur I'axe dynamométrique. I]
Si des interférences sur le site rendent ceci impossible, Straightpoint peut vous fournir des amplificateurs de signal.
Veuillez vous référer au manuel SW-HHP (SU3479) pour plus de détails sur les télécommandes.

Das drahtlose Handgerdt oder die USB-Basisstation sollte sich in direkter Sichtlinie zur drahtlosen Einfassung am E
Lastmessbolzen befinden.

Sollte das aufgrund von Interferenzen vor Ort nicht mdglich sein, sind Signalverstdrker von Straightpoint erhdltlich.

Weitere Informationen zum Handgerdt finden Sie im Handbuch SW-HHP (SU2479) fiir weiteren.

La estacion base inaldmbrica portdtil o con conexion USB deberd tener visibilidad directa respecto de la caja inaldmbrica @
colocada en el perno de carga.

Si esto no es posible debido a las interferencias presentes en el lugar, Straightpoint puede brindar amplificadores de sefal.

Consulte el manual de SW-HHP (SU3479) para obtener mds detalles acerca del dispositivo portdtil.

Il wireless portatile o la stazione base USB deve essere in linea di visibilita diretta al contenitore wireless fissato allo spinotto I]
di carico.

Se questo non & possibile a causa dell’interferenza in loco, Straightpoint pud fornire ripetitori di segnale.

Si prega di fare riferimento al manuale SW-HHP (SU3479) per maggiori dettagli sul portatile.

Het draadloze handstation of USB-basisstation dient een rechtstreekse vizierlijn te hebben met de draadloze behuizing die op =
de lastpen is bevestigd.

Indien dit niet mogelijk is vanwege interferentie op locatie, kan Straightpoint signaalversterkers leveren.

Zie de SW-HHP (SU3479) -handleiding voor meer bijzonderheden over handapparatuur.

BecnposogHas pyuHo nnv USB-6a30Basn CTaHLA JOMKHA ObiTb B NPAMON BAAUMOCTI C 6eCnpOBOAHON Kamepb, i
YCTaHOBNEHHOW Ha LUTUT Harpy3Ki.

ECnn 370 He BO3MOXHO 13-3a BMELLATeNbCTBa Ha MecTe, Straightpoint MOXeMm NocTaBUTb CrHan yCKOPUTENI.

lMoxanyiicta, obpatutecs SW-HHP (SU3479) pykoBoacTeo fiis 6onee Noapo6HON NHGOPMALIMK MO Py4HON.

H aoUppatn cuokeun xeipdg ry 0 atabpog Baong USB Ba mipémel va BpioKeTal & AUEDT OTTTIKY EMAPH HIE TO ACUPHATO -
TiEPIPANpa oL £xel IPOOTEDE! OOV TIEIPO PopTioU. —
Edv auto Sev givat epiktd Moyw mapepBolwv oto medio, n Straightpoint pumopei va mpopnBeVoel eVIOKUTEG OrHATOG.

Avatpé€te oto eyxelpidlo SW-HHP (SU3479) yia epIooOTEPEC AETTTOEPEIEG AVAPOPIKA HIE T CUOKEUT XEIPOG.

Den tradlese handholdte eller USB basestasjon skal veere i direkte siktlinje til den tradlese innkapslingen montert pa lastepinnen.
Huvis dette ikke er mulig pa grunn av interferens, kan Straightpoint levere signal forsterkere. o
Vennligst referer til manual SW-HHP (SU3479) for mer informasjon om handholdte.

Den tradlésa handhdlina stationen, eller USB-basstationen ska vara inom direkt synhall fran det tradidsa holjet som ér monterat -I
pa belastningssprinten.

Om detta inte dr méjligt pd grund av stéringar pa installationsplatsen, kan Straightpoint tillhandahdlla signalforstarkare.

Var god se SW-HHP (SU3479)-manualen for ytterligare information om handhdlina stationer.

FLTHR, USB EIRTLS REAEAA LTSNS I L, TEIE
ARETF IS THRAIAESTI, Staightpoint FILUREHES HAZE, [SPGEY
XTFHEENELIHE, 1HSR SW-HHP (SU3479) F,
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-5,La3l 55a301 Straightpoint s of (e gl 3 ol Yy
<l Jaadl Usa Jaeolill s 1330 SW-HHP (SU3479) o J ¢ sl sas

=
=
5
>
(7))
n
s
£
=
Q.
-

w
(=
w
w
'y
pury




("2)
o
k=
S
O
k-
B
=
>
o)
Q.
—



If a pin exists within a defined load path or can be fitted to experience a force, then a Straightpoint Load Pin can be %
installed to monitor that load.
The sketches opposite show typical locations for load pins; @ Fork and Eye, @ Turning Block and © Rope Sheave.

S'il y a déja un axe dans une ligne de charge définie ou si un axe peut étre adapté pour subir une force, alors un axe I]
dynamométrique Straightpoint peut étre installé pour contréler cette charge.
Les schémas ci-contre montrent les emplacements typiques des axes dynamométriques ; @ Manille, ® Poulie de renvoi et © Poulies.

Wenn sich ein Bolzen in einer bestimmten Belastungslinie befindet oder so eingesetzt wird, dass er unter Last steht, dann kann E
man einen Lastmessbolzen von Straightpoint einbauen, um diese Belastung zu tiberwachen.
Die Skizze gegentiber zeigt typische Standorte von Lastmessbolzen; @ Gabel und Ose, ® Wendeblock und ® Seilrollenachse.

Si hay un perno en una ruta de carga definida o se puede colocar uno para ser sometido a una fuerza, es posible instalar E
el Load Pin de Straightpoint para monitorizar esa carga.

Los dibujos que se encuentran en la pagina opuesta muestran ubicaciones tipicas para los pernos de carga; @ horquilla con ojo, @ bloque
giratorio y @ roldana con cuerda.

Se é presente uno spinotto all’interno di un definito carico o pud essere fissato per fare esperimenti sulla forza, allora & possibile I]
installare uno spinotto di carico Straightpoint per monitorare tale carico.
I disegni qui di fronte mostrano i luoghi tipici per gli spinotti di carico; @ forcella e occhio, @ bozzello e © puleggia.

Als een pen zich binnen een gedefinieerd lastpad bevindt of kan worden bevestigd om een kracht te ondervinden, dan kan =
een lastpen van Straightpoint worden bevestigd om die last te bewaken.
De illustraties aan de andere kant tonen typische locaties voor lastpennen; @ vork en oog, @ keerblok en ® touwschijf.

Jio6y0 WNWAbKY, MCMbITBIBAOLLYIO HArPY3KI B NPeAesnax yKkasaHHOrO AvanasoHa, MOXHO 3aMEeHWTb Ha WTUGT U3mepeHns i
Harpysku Straightpoint, KOTOpbIi NO3BONNT OTCNEXMBATb NPUNAraeMoe ycunve.

Ha puicyHKax nokasaHbl Haubosee pacnpoCTpaHeHHbIe Cocobbl UCMOMb30BAHMA WTUGTOB U3MepeHNs Harpysku: @ LLapHup,

@ MoBOPOTHbIN 6510K © KaHaTHbIi WKKB.

Edv unidpyel évag meipog otnv kaBopiopiévn Sladpopr} YopTiou 1 Qv UMOPE VO TIPOCAPHOOTE WOTE VA Tou aoKNOE( pia Suvaun,
TOTE givat Suvatr n ykataoTaon evog Meipou popTiou Straightpoint yia my mapakoAouBnon autol Tou gopTiou. —
Ta okitoa anévavT apoucta{ouy TUTTIKES BECEIG yia Toug TTEipoug popTiou: @ Axdha kat Kpikog, @ Mmok oTpéng kat ® Tpoxahia.

Hvis det finnes en pinne innenfor en definert laste bane eller kan utstyres for a fale en kraft, kan en Straightpoint load pin |
installeres for & overvéke den lasten. 1
Skissene ovenfor viser typiske plasseringer for load pins; @ Gaffel og @ye, @ Trinse blokker og © Trinser.

Om ett stift finns inom en definierad belastningsvig eller kan monteras for att utsdttas for en belastning, -I
kan ett Straighpoint-belastningsstift installeras for att Gvervaka denna belastning.
Ritningarna vid sidan om visar typiska placeringar av belastningsstift; @ Gaffel och 6ga, @ Vridblock och © Blockskiva.

WIRBFEHEE T EXKBITREN B REBIERMER ), MR Straightpoint HE ¥ EIIZET . Az 5 .LE
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While these devices are sealed to IP67/NEMA6 standards. %
The effects of solvent on the device can not be guaranteed, and should therefore be avoided.

Avoid use within 20-30 minutes of rapid changes in temperature, for example moving the device from a cold vehicle into a warm room.
The change in temperature can affect the accuracy of the device. The operating temperature is-10 to +50° Cor 14 to 122° F.

Should the display show "OLOAd" remove the load immediately as this indicates an overload situation.
Check that the load applied is within the working load limit of the device. If it continues to display overload, contact your supplier.

Bien que ces appareils soient scellés aux normes IP67/NEMAG, ils ne doivent pas étre immergés dans I'eau. I]
Les effets de solvant sur I'appareil ne peuvent pas étre garantis, et doivent donc étre évités.

Evitez d'opérer sous 20-30 minutes de brusques changements de température, par exemple de déplacer I'appareil & partir d'un véhicule froid
dans une piéce chaude. Le changement de température peut affecter la précision de I'appareil. La température de fonctionnement est de -10
a+50°Coude14a122°F.

Sil'écran affiche « OLOAd », retirez immédiatement la charge, car cela indique une situation de surcharge.
Vérifier que la charge appliquée est dans lalimite du dispositif de charge de travail. Si elle continue & afficher une surcharge, contactez votre fournisseur.

Obwohl diese Gercite nach IP67/NEMA6-Normen abgedichtet werden, sollten sie nicht in Wasser getaucht werden.
Es besteht keine Garantie fiir Losemittel-Auswirkungen an dem jeweiligen Gerdt, daher sollten diese vermieden werden.

Vermeiden Sie die Nutzung innerhalb eines Zeitraumes von 20-30 Minuten, nachdem das Gerdt deutliche Temperaturwechsel
durchlaufen hat, etwa wenn es von einem kalten Auto in einen warmen Raum gebracht worden ist. Der Temperaturwechsel kann die
Genauigkeit des Gerdtes beeinflussen. Die Nutzungstemperatur betrégt -10 bis +50° C oder 14 bis 122° F.

Sollte auf der Anzeige ,OLOAd" zu lesen sein, entfernen Sie umgehend die Last, da eine Uberbelastungssituation signalisiert wird.
Uberpriifen Sie, dass die Belastung innerhalb der Tragfahigkeit des Gerdtes. Wenn es um eine Uberlastung anzuzeigen weiter, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Aunque estos dispositivos siguen los estandares IP67/NEMA6, no deben sumergirse en agua. Las consecuencias de una EI
inmersion no pueden garantizarse y se debe, por tanto, evitar.

Evite su uso en 20-30 minutos en cambios répido de temperatura, por ejemplo al pasar el dispositivo de un vehiculo frio a una habitacion
caliente. El cambio de temperatura puede afectar a la precision del dispositivo. La temperatura de funcionamiento es de -10 a +50° Co
de14a122°F.

Si aparece en la pantalla "OLOAd", retire la carga inmediatamente ya que hay una sobrecarga.
Compruebe que la carga aplicada esta dentro del limite de carga de trabajo del dispositivo. Si se sigue mostrando la sobrecarga, péngase en contacto con su
proveedor.

Anche se i presenti dispositivi sono sigillati conformemente agli standard IP67/NEMA6, non dovrebbero essere immersi I]
nell’acqua. Gli effetti del solvente sul dispositivo non possono essere garantiti e quindi dovrebbe essere evitato.

Evitare I'uso entro 20-30 minuti di cambiamenti rapidi di temperatura, per esempio quando si muove il dispositivo da un veicolo freddo
in una stanza calda. La variazione della temperatura puo influire sull’accuratezza del dispositivo. La temperatura operativa &
nell'intervalloda-10a+50° Coda14a122°F.

Se il display mostra "OLOAd" rimuovere immediatamente il carico perché indica una situazione di sovraccarico.
Verificare che il carico applicato € entro il limite di carico di lavoro del dispositivo. Se si continua a visualizzare sovraccarico, contattare il proprio fornitore.

Hoewel deze apparatuur is verzegeld volgens de IP67/NEMA6 maatstaven, dienen ze niet ondergedompeld te worden in
water. De effecten van oplosmiddelen op het toestel kunnen niet worden gegarandeerd en dienen derhalve te worden voorkomen.

Voorkom gebruik binnen 20 — 30 minuten na een snelle temperatuursverandering, bijvoorbeeld door het toestel van een koud voertuig te
verplaatsen naar een verwarmde ruimte. De temperatuursverandering kan de accuratesse van het toestel beinvioeden. De
gebruikstemperatuur is 10 tot +50° C of 14 tot 122°F.

Mocht de display geven "OLOAd" verwijder de last onmiddellijk als dit wijst op een overbelasting.
Controleer of de toegepaste belasting binnen de werklast maximum van de apparatuur. Als het blijft overbelasting geven, neem dan contact op met uw leverancier.



[MocKonbKy yCTPOIICTBa MMEIOT YMNIOTHEHMSA, COOTBETCTBYIOLLME CTaHaapTam IP67/NEMAG, vix 3anpeliiaeTca onyckaTb B BOfly. -
HeBO3MOXHO rapaHTUPOBaATb MONIOXKUTENbHBIN SGPEKT OT BO3AENCTBIA PacTBOPUTENEN Ha YCTPOICTBO, MO3TOMY He CielyeT
AO0MYCKaTb NX KOHTaKTa.

He skcnnyatupyiite ycTpoiicTBo B TeueHrie 20-30 MUHYT Nocsie pe3Koro nepenaza Temneparyp, Hanprmep, noce nepeHoca yCTponcTsa U3
xonogHoro aBTOMOBWNA B Ternnyto KOMHary. I’]epena}:; TemnepaTtyp MOXET CHU3UTb TOYHOCTb I/I3MepeHI/IIZ. ,uI/IaI'IaBOH paGOHMX Temnepatyp
coctasniseT or-10 4o +50°C (ot 14 go 122°F).

Mpy nosBneH Ha aucnnee Haancn «OLOAD» He3aMeITENbHO CHUMMTE Harpy3Kky.
Y6epuTech, UTO Harpy3ka, MPWIOXEHHas HaXOAUTCA B Npeaenax pabouelt Harpysku yCTpoiicTea. Ecm Tak GyaeT Npopomkarbes, UTobbl 0TOGPasUTL Meperpysky,
06paTUTeCh K NOCTaBLVIKY.

AV KOl QUTEC Ol CUOKEUEG PEPOLV OTEYAVOTIOINCN CUMPWVA HE Ta TipdTuria IP67/NEMAG, Sev Ba mipémel va Bubifovtat oe i
vePO. H emiGpaon S1o\UTn 0T cuoKeLN Sev gival eyyunpévn Kat Ba TIPETTEL EMOUEVWG Va ATOEVYETAL.

ATOQUYETE TN XPrion evtdg 20-30 AEMTWV YPriyopwv HETAROAWY BEPHOKPATIAC, yia TTapddelypa, HETAKIVWVTAG T OUOKEUN amd éva
maywpévo dxnua o€ éva (eotd dwpdtio. H alhayr Beppokpaciag Umopei va emnpedcel Tnv akpifeia tng ouokeur|c. H Beppokpacia
Aerroupyiag givat 10 éwg +50° C R 14 éwg 122°F.

Av gpgavioTei n évdeign “OLOAd” otnv 08vn, a@aip£oTe Gueaa To YopTio, KABWE auTr) UMTOSEIKVUEL Hia GUVBIKN UTTEPPOPTWONG.
BePawbeite 611 T0 @opTio Tou epappdleTal ival EVIOg Tou opiou @opTiou Aertoupyiag TnG ouokeunc. Edv e§akoloubei va epgpaviletal uneppopTwon,
ETMKOWWVIOTE HIE TOV TIPOUNBEUTH 0aG.

Mens dette utstyret er forseglet til IP67/NEMAG standarder skal de ikke legges i vann. Effektene av lesningsmidler pa utstyret
kan ikke garanteres og skal derfor unngds. T

Unnga bruk innenfor 20-30 minutter med hurtige endringer i temperatur, for eksempel ved a flytte utstyret fra en kald bil til et varmt
rom. Endringen i temperatur kan pavirke ngyaktigheten av utstyret. Driftstemperaturen er -10 til +50° C eller 14 til 122°F.

Skulle skjermen vise “OLOAd”, fjern lasten umiddelbart, da dette indikerer en overbelastningssituasjon.
Kontroller at gjeldende last er innen arbeidsbelastningsgrensen til enheten. Hvis skjermen fortsetter & indikere overbelastning, ta kontakt med
forhandleren din.

Eftersom dessa enheter dr tatade enligt IP67/NEMAG6-standard bor de inte séinkas ner i vatten.
Effekterna av [6sningsmedel pd enheten kan inte garanteras och bor darfor undvikas. |

Undvik att anvanda 20-30 minuter efter snabba temperaturfordndringar, t.ex. om enheten har flyttats fran ett kallt fordon till ett varmt
rum. Temperaturforandringar kan péaverka enhetens noggrannhet. Drifttemperaturen dr 10 till +50°C eller 14 till 122°F.

Avléigsna omedelbart lasten om det star "OLOAd” pa skérmen eftersom detta indikerar en éverbelastning.
Kontrollera att den belastning som anbringas dr inom maxlasten av anordningen. Om det fortsdtter att visa dverbelastning, kontakta din leverantdr.

TEMAFZIRER 1P67INEMAG ZHBIFRAIHITHESNS, EIWFARIGERAKS, :\E‘m ‘ﬁ
BRIETERIEAFINRE AT ERN, FEE R, B1E

ROBHREISETERREA (2030 4% ZLHRIZWINEEETY, HINESENEERENSRERNBEEENEAN
R, MERER SN ERERIE, RENTIERETEER 10 8 +50°C (14 F 122°F) .

IR THRHI “OLOAd" 4, BHNR&EEENH, NZRE TR,
BERAAHRENTFATERN, NRLSETEH, HHRTIHER.
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These products are supplied with a certificate of calibration which is valid for one year. %
After this date, it is recommended the device is recalibrated by Straightpoint or an approved calibration laboratory.

Contact the Straightpoint service department or your supplier for more information.

In the unlikely event of this device failing, fit new batteries and re-test. Only when this has been done should you contact your supplier
to report the fault. When reporting the fault it is important to give a full description of the problem and the type of application the device
is being used for.

Ces produits sont livrés avec un certificat d'étalonnage qui est valable pour un an. I]
Apreés cette date, il est recommandé de faire un nouvel étalonnage par Straightpoint ou un laboratoire d'étalonnage agréé.

Contactez le service aprés-vente Straightpoint ou votre fournisseur pour plus d'informations.

Dans le cas peu probable que ce produit tombe en panne, installez de nouvelles piles et testez & nouveau. Ce n'est que lorsque cela a été fait
que vous devez contacter votre fournisseur et lui signaler ce défaut. Lors de la dédaration du défaut, il est important de donner une description
compléte du probléme et le type d'application.

Diese Produkte werden mit einem fiir ein Jahr giiltigen Eichzertifikat geliefert. 5
Es wird empfohlen, dass das Gerdt nach Ablauf dieses Zeitraumes durch Straightpoint oder ein zugelassenes Kalibrierlabor
nachgeeicht wird.

Nehmen Sie fiir weitere Informationen Kontakt mit der Straightpoint-Kundendienstabteilung oder Ihrem Lieferanten auf.

Legen Sie fiir den unwahrscheinlichen Fall des Produktversagens neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut. Nur nachdem dies
getan worden ist, sollten Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten aufnehmen und den Fehler melden. Dabei ist es wichtig, eine vollstdndige
Problembeschreibung zu liefern und das Anwendungsgebiet zu nennen, fiir welches das Gerdt genutzt wird.

Estos productos se distribuyen con un certificado de calibracion que tiene un afio de validez. E
Tras esta fecha, se recomienda que Straightpoint o un laboratorio de calibracion autorizado recalibre el dispositivo.

Pongase en contacto con el Servicio de atencion al cliente de Straightpoint o con su distribuidor si desea més informacion.

En elimprobable caso de que el dispositivo no funcione, introduzca pilas nuevas y pruébelo de nuevo. Solo cuando haya hecho esto debe
ponerse en contacto con su distribuidor para informar de la anomalia. Cuando la comunique es importante que dé una descripcion
completa del problema y del tipo de aplicacion que estd haciendo del dispositivo.

Questi prodotti sono fomiti con un certificato di taratura che & valido per un anno. I]
Dopo questa data si raccomanda che il dispositivo sia ricalibrato da Straightpoint oppure da un laboratorio di calibrazione approvato.
Contattare il dipartimento assistenza di Straightpoint o il vostro rivenditore per maggiori informazioni.

Nell’eventualita che il dispositivo presenti un guasto, installare nuove batterie e compiere nuovamente il test. Solo quando questo & avvenuto
dovreste contattare il vostro rivenditore per riportare il guasto. Nel riportare un guasto é importante fornire una descrizione completa del
problema ed il tipo di applicazione per cui € stato usato il dispositivo.

Deze producten worden geleverd met een kalibratiecertificaat, welke geldig is voor één jaar. =
Na deze datum wordt aanbevolen om het toestel opnieuw te laten kalibreren door Straightpoint of

eengoedgekeurd kalibratielaboratorium.

Neem voor meer informatie contact op met de serviceafdeling van Straightpoint of uw leverancier.

In het onfortuinlijke geval dat dit toestel defecten vertoont, plaatst u nieuwe batterijen en test u opnieuw of het toestel werkt. Alleen
wanneer u dit reeds heeft gedaan, dient u contact op te nemen met uw leverancier om het defect te melden. Bij melding van een defect
is het belangrijk om een volledige beschrijving van het probleem te geven en het soort toepassing waar het toestel voor wordt gebruikt.

B KOMIEKTe C M3AenemM NoCTaBRAETCA CepTUMIKAT KaMBPOBKY, AEVCTBYIOLLMI B TEUEHIIE OQHOTO Fofja. i
Io 1CTeyeHU 3TOrO CPOKa PeKOMEH/IYETCA NPOBECTU NOBTOPHYIO KaNIMOPOBKY YCTPOMCTBA CUNaMM CrieLanicToB

KomnaHum Straightpoint 1m cneLyanicToB aBTOPK30BaHHO KanGPOBOYHOI Nabopatopun.

[inA nonyyeH1A AOMONHUTENbHO UHGOPMALIV 06paTUTECh B CEPBICHYHO CITY>KOY KOMMaHIK Straightpoint 1nm K nocTaBLLVKy U3nenna.

B ciyuae c60A yCTpOICTBa yCTaHOBMTE HOBble Gatapeu 1 MPoBepLTe ero PaboTocnocobHOCT. TONbKO MOCe 3Toro ceayeT o6palLaTbca K
MOCTaBLUVIKY C COOBLLEHVIEM O MOMOMKE. [Tpi COOBLLIEHI O MOMIOMKe BaX<HO MPeOCTaBUTL NONHOE OMvicaHyie MpobemMbl 1 VM paboT, Ana
KOTOPbIX MPUMEHSETCA YCTPOIACTBO.

AUTA TA TIPOIOVTA TIAPEKOVTAL HIE £VOL TIIOTOTTOINTIKO BABHOVOHINGNG, TO OTOIO Eivall £YKUPO YIa €Va £TOG.

"Yotepa amd To mépag auTrig TG NHEPOUNVIAG cuvioTatal n €k véou BaBHoVOpNGN TG CUOKELNG and T Straightpoint rj éva
EYKEKPIUEVO EpyaOTrplo BaBuovopnone.

EmmkowwvroTe e To Tpripa oéppig g Straightpoint rj Tov mpopnBeutr| oag yia epIooOTEPEG TTANPOPOPIES.

v amiBavn MEPITTWON AmOTUXIOG TNG CUCKEUNG, TOMTOBETHOTE VEEG UmaTapieg Kat SOKIHAOTE TTAA. Mévo dtav éxete pofei oe autiv
NV evépyela Ba TIPETTEL VA EMKOVWVIOETE LE TOV TIPOUNOEUTH 0ag yia avapopd OPAEAUATOG. Katd v avapopd GeAaNaTog ivat
ONHAVTIKO Va SWOETE pia TTAEN TIEPLYPAPI) TOU TIPORBARATOG KAl TOU TUTIOU EQAPHOYAG XPHONG TNG GUCKEVNG.

Disse produktene er levert med et sertifikat for kalibrering som er gyldig for et ér. 1|
Etter denne datoen er det anbefalt at utstyret er rekalibrert av Straightpoint eller et godkjent kalibreringslaboratorie. T
Kontakt Straightpoint serviceavdeling eller din leverander for mer informasjon.

I det usannsynlige tilfelle ditt utstyr sviktet, sett i nye batterier og test pa nytt. Kun ndr dette er gjort ber du kontakte din leverander for
arapportere svikten. Ved rapportering av svikten er det viktig a gi en komplett beskrivelse av problemet og typen applikasjonen utstyret
er brukt for.

De hér produkterna levereras med ett kalibreringsintyg som dr giltigt i ett ar. -I
Efter detta datum rekommenderar vi att enheten omkalibreras av Straightpoint eller ett godkant kalibreringslaboratorium.

Kontakta Straightpoints serviceavdelning eller din aterforsdljare for ytterligare information.

Skulle det osannolika ske och enheten slutar fungera, sdtt in nya batterier och forsok igen. Endast om detta har gjorts bor du kontakta
din aterforsdljare och rapportera felet. Vid rapportering av fel dr det viktigt att du ger en fullstdndig beskrivning av problemet och anger
vad enheten anvdnds for.
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Conditions of warranty:

1) The equipment is used as described exactly in the operators manual supplied.

2) Whilst we make every effort to ensure each device is calibrated before despatch, Straightpoint (UK) Ltd do not accept responsibility for inaccurate readings indicated by this equipment.
3) In the event of malfunction, the device is returned to the manufacturer:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4)If we consider any malfunction to be caused by misuse, this warranty is void and any repair will be charged for accordingly.

Straightpoint (UK) Ltd warranty this product against malfunction for a period of two years from manufacture. %

Conditions de garantie:

1) L'équipement est utilisé comme décrit exactement dans le manuel d'utilisation fourni.

2) Tandis que nous faisons tous les efforts possibles pour s'assurer que chaque appareil est étalonné avant expédition, Straightpoint (UK) Ltd ne peut étre tenue responsable des lectures
inexactes indiquées par cet appareil.

3) En cas de dysfonctionnement, |'appareil est retourné au fabricant:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Humpshlre UK, PO9 2NJ.

Straightpoint (UK) Ltd garantit ce produit contre tout dysfonctionnement pour une période de deux ans a compter de la date de fabrication. I]

4) Tout dysfonctionnement causé par ion annulera la garantie et la réparation sera facturée en conséquence.

Straightpoint (UK) Ltd deckt dieses Produkt mit einer i 2zwei Jahren ab gen Ausféille ab.

Garantiebedingungen:

1) Das Produkt wird exakt so genutzt, wie im gel i ich beschrieben.

2) Obwohl wir alle Ar ur um zu gewihrleisten, dass jedes Geriit vor Auslieferung geeicht ist, iiberni int (UK) Ltd keine g fiir ungenaue

Werte, die durch das jeweilige Gerdt angezeigt werden.
3) Im Falle von St6rungen ist das Gerdt zurlick an den Hersteller zu senden:
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4) Sind wir der Auffassung, dass Stérungen durch unsachgeméBe Anwendung verursacht d istdi jrksam und jede Instandsetzung wil hend berechnet.
Straightpoint (UK) Ltd garantiza este producto frente a ml funcionarmiento durante dos afios desde su fabricacion.
Condiciones dela garantic:

1)El material se utiliza tal y como se describe en el manual de usuario facilitado.

2)Dado que hacemos todo lo posible por calibrar el dispositivo antes de que se distribuya, Straightpoint (UK) Ltd no acepta responsabilidad alguna por interpretaciones inexactas de lo
indicado en este material.

3) En caso de mal funcionamiento, devuelva el dispositivo al fabricante a la siguiente direccion:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4) Si consideramos que el mal funcionamiento se debe a un uso inadecuado, se anula la garantiay se cobrard cualquier reparacién realizada.

Straightpoint (UK) Ltd garantisce questo prodotto contro il per un periodo did dalla produzione.

Le condizione della garanzia:

1) apparecchiatura vi ome descritto nel iin doty

2) Anche se ciimpegniamo per assicurarci che ogni dispositivo venga ca\lbruw prlma della spedizione, Stmlghtpoml (UK) Ltd non accetta la responsabilita per letture non accurate indicate
dalla presente apparecchiatura.

3) In caso di malfunzi il dispositi |

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.
4) Qualora dovessimo considerare che il malfunzionamento & causato da un uso improprio questa garanzia decade e tutti gli interventi di riparazione verranno addebitati di conseguenza.

Straightpoint (UK) Ltd biedt gedurende een periode van twee jaar vanaf de productiedatum een garantie tegen productfouten.

Garantievoorwaarden:

1) Het toestel wordt precies gebruikt als beschreven in de gebruikerst I het product.

2) Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat elk apparaat voor verzending is aanvaardt 1t (UK) Ltd geen eid voor een onjuiste

waarde, aangegeven door dit toestel.
3) In het geval van defecten wordt het toestel geretoumeerd naar de fobrikant:
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, POO 2NJ.

4) Indien we constateren dat het defect wordt veroorzaakt door misbruik, is deze garantie niet van toepassing en zal reparatie van het toestel di komstig Y daan
de gebruiker.
(UK) Ltd paer rap: TV U3AeNVIA Ha [183 FOJIA, HAUNHAR C [iaTbl U3rOTOBMEHIIA,
YcnoBuA NpeAoCTaBNeHA rapaHTUIHOTO 06CTYKNBaHUA:
1) O6OpyOBaHYIE AOTPKHO UCTIONb30BATHCA CTPOTO B COOTBETCTBIAN C OMMCAHIEM, iacton TBE 10 3Kl
2) He cmoTpa Ha To, 4to nepef o’mpasxom BCe YCTPOVICTBA KanmbpyioTcs, KoMnaHma Stmlghtpo\nt (UK) Ltd He HeceT OTBETCTBEHHOCTI 3a MOCNEACTBUA HETOUHbIX NOKA3aHWIA,
CriomoLpio

3) B Cnyvia€ HEACTPABHOCTI U3TENME JOTDKHO GbiTh BOBPAILIEHO MPOVSBOZMTENIO N0 AAPeECY:
Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, P09 2N).

4) ECn HeNCNpaBHOCTb Bbi3BaHa IKCT CHIMaET C cebA rapaHTUIHbIe 0GA3aTeNbCTBA, NPV STOM CTOUMOCTb PEMOHTA M3AENNA MOANEXIAT
ornare foKynatenem.

H Straightpoint (UK) Ltd mapéxet eyyGnon pn SUAEoupyiag Tou apéviog poiéviog yid xpoviké Siatnpia 500 ety ané A
ZUVBrKeG EyyononG

10 Xer 6 4 axpt&uc ot 6 510 XEPIOTGV.

2) Evi) 1Ba KaO: G yam me L KGBE GUOKEUNG TPV TV art N (UK) Ltd & Qvel Kaplia evBUVN yia avakpiBeic
evbel€eic ou urodeikviet o eEomiouoe

3)smy 1 ovoKEw

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Humpshlre UK, PO9 2NJ.
4) Av kpivoupe 6Ti oTfoladrimioTe SUGAEITOUpYia OPENETaL O KK XPrion, N Eyy0non aKupwveTal kat KABe emokeur Ba emigépel avtioTolyn Xpéwan.

Straightpoint (UK) Ltd garanterer dette produktet mot funksjonsfeil i en periode pa to ar fra produksjon. .
Garantibetingelser: A=
1) Utstyret er brukt nayaktig som beskrevet i brukerhandboken som er levert.

2) Selvom vi forsaker & sikre at hvert utstyr er kalibrert fr forsendelse, vil ikke Straightpoint (UK) Ltd pétta seg noe ansvar for unayaktige avlesninger indikert av dette utstyret.

3) I tilfelle av maskinsvikt, er utstyret returnert til produsenten:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9 Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2N).

4) Om vi anser at en maskinsvikt er forarsaket av misbruk er denne g¢ liggjort og alle reparasjon: nader vil bli beregnet i samsvar med dette.
Straightpoint (UK) Ltd Iémnar garanti pé denna produkt fér funktionsfel under en period av tvé ér frén tillverkningsdatumet. -
Garantivillkor: +

1) Utrustningen anvéinds enligt den utférliga
2) Aven om vi gér allt vi kan fér att se tll att varje enhet ér kuhbrerud fore leverans ansvarar (UK) Ltd inte fér 9 som utférs av denna utrustning.
3) Vid fel returneras enheten till tillverkaren:

Straightpoint (UK) Ltd, Unit 9Dakota Park, Havant, Hampshire, UK, PO9 2NJ.

4) Om vi anser att ett fel har orsakats av felaktig anvndning dr denna garanti ogiltig och alla reparationer kommer da att debiteras.
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Distributor Stamp

Crosby |

Crosby Straightpoint
123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterlooville, Hants, PO7 3DU UK - Tel: +44 (0)2392 484491
2801 Dawson Road, Tulsa, OK 74110 - USA - Tel: +1 (918) 834-4611




